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1a. Levenhuk Rainbow DM500 LCD 1b. Levenhuk Rainbow DM700 LCD
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LCD screen

Objective

Brightness adjustment knob

Coarse focusing knob

Optical zoom ring

Pole

Upper illumination (DM700 only)

LCD screen locking screw (not shown)
Power connector (not shown)

Stage

Movable block with specimen holders
Lower illumination
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LCD-Bildschirm

Objektiv

Helligkeitsregler

Grobtrieb

Optischer-Zoom-Ring

Stange

Dioptrienring (Nur DM700)
LCD-Bildschirmfixierschraube (nicht abgebildet)
Stromanschluss (nicht abgebildet)
Objekttisch

Beweglicher Block mit Probenhalter
Transmissionslicht-Beleuchtung

NogopwN -~

10.

12.

TeuHOKpUCTaneH expaH

0O6eKTnB

ByToH 3a perynupaHe Ha ApKocTTa

ByToH 3a rpy6o dorycupaHe

MpbCTeH 3a NpoMAHa Ha ONTUYHOTO yBeNMYeHe
MpbT Ha cTolKaTa

MpbCTeH 3a perynupaHe Ha avonTbpa (camo 3a
DM700)

3aKni04BaLL, BUHT Ha TEYHOKPUCTalNeH eKpaH (He
€ NnoKasakH)

CbeauHUTenN 3a 3axpaHBaHeTo (He e NoKasaH)
MpenmetHa Maca

MopBurKeH 610K ¢ AbprKaum 3a obpasel,

[HonHo oceTnexHue

Pantalla LCD

Objetivo

Mando de ajuste del brillo

Mando de enfoque aproximado

Anillo de zoom dptico

Varilla

Anillo de ajuste de las dioptrias (solo DM700)
Tornillo de bloqueo de la pantalla LCD (no se
muestra)

Compartimento de la bateria (no se muestra)
Platina

Bloque movible con portamuestras
Iluminacion de luz transmitida
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LCD obrazovka

Objektiv

Knoflik pro nastaveni jasu

Makro3roub pro hrubé zaostreni

KrouZek optického zoomu

Sloupek

KrouZek dioptrické korekce (pouze DM700)
Pojistny Sroub LCD obrazovka (neni zobrazeno)
Konektor napajeni (nezobrazeno)

Pracovni stolek

Pohyblivy blok s drZaky preparatt
Osvétleni prochazejicim svétlem
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LCD-kijelzé

Objektiv

Fényerésség allitogomb
Durva-fékuszallité gomb
Optikaizoom-allité gy(irl

Rud

Dioptria-4llité gy(irt (cask DM700)
LCD képerny6rogzité-csavar (nem lathato)
Haldzati csatlakozé (nincs feltiintetve)
Térgyasztal

Mozgathatd blokk mintatartékkal
Alsé vilagitas
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Schermo LCD

Obiettivo

Manopola di regolazione della luminosita
Manopola di messa a fuoco grossolana
Anello dello zoom ottico

Colonna

Ghiera di regolazione diottrica (solo DM700)
Vite di fissaggio dello schermo LCD (non visibile)
Presa di alimentazione (non visibile)
Tavolino

Blocco mobile con portacampioni
Illuminazione inferiore

WONSOR~WN

HK-3rpaH

06beKTvB

Perynatop ApKocTV NoACBETKM
Pyuyka rpy6oit ¢oKycMpoBKmM
KonbLio onTuyecKkoro ysenunyexua
Lratns

BepxHAnA nofcseTKa (Tonsko DM700)
®ukcatop HK-3kpaHa (He NoKasaH)
He3ao ceTeBoro apantepa (He
NoKasaHo)

MpeaMeTHbIN CTONMK

MoABUKHBIN 610K C AepHaTenamMm
npenapara

HuHAA noaceeTKa
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Ekran LCD

Obiektyw

Pokretto regulacji jasnosci

Pokretto zgrubnej regulacji ostrosci
Pierscien powiekszenia optycznego
Statyw

Pierscien regulacji dioptrii (tylko DM700)
Sruba blokujaca ekranu LCD (nie pokazano)
Komora baterii (nie pokazano)

Stolik

Ruchomy blok z zaczepy do preparatow
Zrédto $wiatta przechodzacego
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Ecra LCD

Objetiva

Botdo de ajuste do brilho

Botdo de focagem grosseira

Anel de zoom ético

Polo

Anel de ajuste de dioptria (apenas para DM700)
Parafuso de bloqueio do ecra LCD (ndo
apresentado)

Conector de alimentacdo (ndo apresentado)
Platina

Bloco mével com suportes de espécimes
Iluminagao inferior



y

Power on/off

Menu

Up

Down

OK

Capture

Infrared sensor
Brightness adjustment wheel
SDslot

0.  MiniUSB: output to PC
1 Reset (not shown)
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1. BKn./u3kn. Ha 3axpaHBaHeTo 1. Vypina¢ napéajeni (zap/vyp) 1. Ein-/Ausschalter

2. MeHio 2. Nabidka 2. Menii

3. Harope 3. Nahoru 3. Aufwarts

4, Hapony 4, Dold 4, Abwiérts

5. OK 5. OK 5. OK

6. 3acHeMaHe 6. Pofidit snimek 6. Aufnahme

7. MHbpavepseH ceHsop 7. Infraerveny snima¢ 7. Infrarotsensor

8. Koneno 3a perynupaHe Ha ApKocTTa 8. Regulator nastaveni jasu 8. Helligkeitsregler

9. Cnort 3a SD KapTa 9. Slot pro SD kartu 9. SD-Kartensteckplatz
10.  MwuHu USB: usxo[ KbM KOMMNIOTHP 10.  MiniUSB: vystup do PC 10.  MiniUSB: PC-Anschluss
11. HynupaHe (He e noKasaH) 11.  Resetovat (neni zobrazeno) 11.  Ricksetzen (nicht abgebildet)



Encendido/apagado
Menu

Arriba

Abajo

OK

Captura

Sensor infrarrojo

Rueda de ajuste de brillo
Ranura SD

MiniUSB: salida a PC
Restablecer (no se muestra)
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Wt./wyt. zasilania

Menu

W gére

W dot

oK

Rejestrowanie

Czujnik podczerwieni
Pokretto regulacji jasnosci
Gniazdo karty SD
MiniUSB: wyjscie do komputera
Resetuj (nie pokazany)
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Ki-/bekapcsold gomb

Menii

Fel

Le

OK

Felvétel

Infravéros érzékeld

Fényeré szabalyzokerék
SD-hely

0.  MiniUSB: kimenet szamitdgéphez
1. Visszaallitas (nincs feltintetve)
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Ligar/desLigar/desligar
Menu

Para cima

Para baixo

oK

Capturar

Sensor infravermelho
Roda de ajuste do brilho
Ranhura SD

0.  MiniUSB: saida para PC
1. Repor (ndo apresentado)

SoveNocoRrLON

Interruttore on/off
Menu

Su

Git

OK

Cattura

Sensore a infrarossi
Rotella regolazione luminosita
Slot SD

0.  MiniUSB: uscita PC
1 Reset (non visibile)
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KHonKa BKN./BbIKN. MUTaHKA
KHonka «MeHio»

KHonka «Beepx»

KHonka «BHu3»

KHonka «OK»

KHonka «CbeMKa»
WHdpaKpacHbIn gaTumk
KonbLio perynupoBku AprocTn
PasbeM KapTbl SD

0. Pasbem miniUSB

1. HKHonka «[Mepe3arpy3ka» (He nokasaHa)
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e ™
1 Capture 1. 3acHeMaHe
D 5 Qi_ 1 2 Menu 2. MeHo
3 Frozen 3. 3acTuBaHe
I_‘_—\ I;\ I_‘_—\ 4 Mode 4. Peum
(37— 2 5 Zoom up 5. YBenuyaBaHe
1 9 8 6 Brightness down 6. HamansaBaHe Ha ApKocTTa
3 __Q O__ 4 7.  Brightness up 7. YBenuuaBaHe Ha APKOCTTa
8 OK 8. OK
5— 9. Zoom down 9. HamansABaHe Ha yBenu4eHueTo
10.  50/60Hz 10.  50/60 Hz
6 — | 7 11, Cross line 11, HanpeuHa nuHuA
g 12.  Sharpness down 12. HaMansAsaHe Ha OT4eT/IMBOCTTA
13.  Contrast down 13.  HamannABaHe Ha KoHTpacTa
-] 14.  Inverse 14.  O6pbluaHe
10 __O O__ 1" 15.  Sharpness up 15.  YBenuuasaHe Ha
16.  Contrast up 0THeTIMBOCTTA
17.  Black&white 16.  YBenuuyaBaHe Ha KOHTpacTa

18 18.  Lock/unlock file 17.  YepHobAano

12 __C) Q_Q:_ 15 19.  NTL/PAL 18.  3aknioyBaHe/0TKIMIOYBaHE Ha
20. Default set dann

— 19

v—— YV JC 314 21, Image rotate . tIITL/PAVL ]
20 . acTpoika no nogpasbupare

14 ——C) @_Q: 17 21.  3aBbpraHe Ha u3o6pareHie
ot

- /

3a. Levenhuk Rainbow DM700 LCD 3b. Levenhuk Rainbow DM500 LCD
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Pofidit snimek
Nabidka
Nehybné
ReZim

Zvétsit zoom
Snizit jas
Zvysit jas

0K

Zmensit zoom
50/60 Hz
PFekrocit ¢aru
SniZit ostrost
Snizit kontrast
Negativ

Zvysit ostrost
Zvysit kontrast
Cernobild
Zamknout/odemknout
soubor
NTL/PAL
Vychozi sada
Otocit snimek

NN~

Aufnahme
Menii
Eingefroren
Modus
Zoom +
Helligkeit -
Helligkeit +
oK

Zoom -
50/60 Hz
Kreuzlinie
Schérfe -
Kontrast —
Invers
Schaérfe +
Kontrast +
Schwarzweif3
Datei sperren/entsperren
NTL/PAL
Standardset
Bilddrehung
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Captura

Ment

Inmovilizado

Modo

Aumentar ampliacion
Reducir brillo
Aumentar brillo

OK

Reducir ampliacién
50/60Hz

Reticula en cruz
Reducir nitidez
Reducir contraste
Inverso

Aumentar nitidez
Aumentar contraste
Blanco y negro
Bloquear / desbloquear
archivo

NTL/PAL

Kit predeterminado
Rotacion de imagen
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Felvétel

Menii

Kimerevitett
Uzemméd

Kozelités

Fényeré csokkentése
Fényeré novelése

0K

Tavolitas

50/60 Hz
Keresztvonal

Elesség csokkentése
Kontraszt csokkentése
Inverz

Elesség novelése
Kontraszt novelése
Fekete-fehér

Fajl zarolasa/feloldasa
NTL/PAL
Alapértelmezett beallitas
Kép elforgatasa

PN LON

Cattura

Menu

Bloccato

Modalita

Aumenta zoom
Diminuisci luminosita
Aumenta luminosita
oK

Diminuisci zoom
50/60 Hz

Mirino

Diminuisci nitidezza
Diminuisci contrasto
Inverso

Aumenta nitidezza
Aumenta contrasto
Bianco e nero
Blocca/sblocca file
NTL/PAL

Imposta predefinito
Ruota immagine
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Rejestrowanie

Menu

Tryb wstrzymania
Tryb

Powigkszenie
Zmniejszenie jasnosci
Zwiekszenie jasnosci
OK

Oddalenie

50/60 Hz

Linia z podziatka
Zmniejszenie ostrosci
Zmniejszenie kontrastu
Odwrdcenie
Zwiekszenie ostrosci
Zwiekszenie kontrastu
Czarno-biaty
Zablokowanie/odblokowanie pliku
NTL/PAL

Ustawienia domyslne
Obrécenie obrazu

PN

Capturar

Menu

Blogueado

Modo

Aumentar zoom
Diminuir luminosidade
Aumentar luminosidade
OK

Diminuir zoom

50/60 Hz

Linha transversal
Diminuir nitidez
Diminuir contraste
Inverso

Aumentar nitidez
Aumentar contraste
Preto e branco

Bloquear/desbloquear ficheiro

NTL/PAL
Predefinicdo
Rotagdo de imagem
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KHonKa «CbeMKax»

KHonKa «MeHio»

KHonKa «Cton-Kagp»

KHonKa «Peyum»

KHonKa «YBenuyenve»

KHomMKa yMeHbLLEeHWA APKOCTU

KHonKa yBenuuyeHua ApKocTu

KHonka «OK»

KHonKa «YMeHbLUeHne»

KHorKa nepekntoveHmna YacToTsl Mexay 50 1 60 My
KHonKa oTobparkeHunA ceTkm

KHoMKa yMeHbLLEHWA pe3KocTu

KHoMKa yMeHbLLEeHWA KOHTpacTa

KHonka poToadpderta «Heratne»

KHonKa yBenuyeHua peskocTtu

KHonKa yBenuyeHusA KoHTpacTa

KHonka ¢poToadderTa «HepHoe/benoe»
KHonKa 6n10K1poBK1/pa36noknpoBkM daina
KHonka nepeknioyenns dopmatos NTL/PAL
KHonKa «3aBoacKu1e HaCTPOMKMU»

KHorka «[MoBopoT 1306parkeHns»
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DC adapter

Switch cable

ON/OFF

Brightness up
Brightness down

Lens covers

12 prepared slides
Black, white and uniform
light plates
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Haldzati adapter
Kapcsoldkabel

Fékapcsold

Fényeré novelése

Fényeré csokkentése
Lencsesapkak

12 el6készitett csuszik
Fekete, fehér és egyenletes
fénylemezek

PN WLN

DC apantep

Kaben 3a BkmioyBaHe
Bkn./M3kn.

YBenM4aBaHe Ha APKOCTTa
HamannaBsaHe Ha ApKocTTa
Kanauu Ha obekTvBa

12 nogroTeeHu cnanga
YepHu, 6enm u enHaKem
CBET/IVHHU M104M

PN WN

Adattatore DC

Cavo interruttore
On/Off

Aumenta luminosita
Diminuisci luminosita
Coperture delle lenti
12 vetrini preparati
Piastre luminose nere,
bianche e uniformi

O
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Stejnosmérny adaptér
Vymeénit kabel

Zap/Vyp

Zvysit jas

SniZit jas

Ochranné kryty zorniku

12 pfipravenych diapozitivy
Cerné, bilé a rovnomérné
svételné desky
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Zasilacz

Przewdd przetaczajacy
Wt./Wyt.

Zwigkszenie jasnosci
Zmniejszenie jasnosci
Ostona soczewki

12 przygotowanych szkietek
Czarne, biate i jednolite
Swiatta talerze

NogaprwnN -~

Netzteil

Kabelschalter

Ein/Aus

Helligkeit +

Helligkeit -
Objektivabdeckung

12 vorbereitete Mikroskop-
Objekttrager

Schwarze, weifle und
einheitliche Lichtplatten
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Adaptador de CC

Cabo do interruptor
Ligado/Desligado
Aumentar luminosidade
Diminuir luminosidade
Tampas da lente

12 slides preparados
Placas de luz pretas,
brancas e uniformes

PN LN

Adaptador de CC

Cable de conmutacion
Encendido/Apagado
Aumentar brillo

Reducir brillo

Cubiertas de lentes

12 diapositivas preparadas
Placas de luz negras,
blancas y uniformes

ApanTep NocToAHHOMO TOKa
TMynbT ynpaBneHus APKOCTbIo
MNOJCBETKY C KabeneM
NOAKMIOYEHNA U MUTaHUA
KHomKa BK1./BbIKI.
MOACBETKU

KHorKa yBenmueHua spKocTu
MOACBETKU

KHomMKa yMeHbLLIeHWA APKOCTU
MOACBETKU

KpbliLLKu 06beKTVBa

12 roToBbIX
MVKpoOrpernapaTos

YepHoe, beroe 1 nMpo3payHoe
npeaMeTHbIe CTeKNa



Levenhuk Rainbow DM LCD
Digital Microscopes

Please refer to fig. 1 (device), 2 (LCD screen), 3 (control panel), and 4 (accessories). Find
your microscope model and view all of the details of the device.

Getting started

. Unpack the microscope carefully and place it on a flat surface.

. Plug the power cable into the corresponding connectors on the base and on the
LCD screen, and then the backlight and screen will turn on automatically.

. Press and hold the “Power on/off” button for 2 seconds on the screen to turn the
screen on and off.

. Place the micropreparation on the movable block and fix it with the specimen

holders. Place the movable block under the objective. The kit includes a set of
ready-made micropreparations for study. Remove the lens cover labeled “Q.C.
passed” from the bottom of the second lens cover.

. Adjust the brightness of the backlight and adjust the clarity of the image with the
coarse focusing knob.

A microSD card (purchased separately) is required to save captured images and recorded
videos. Turn the microscope off and insert the microSD card into the corresponding slot
on the microscope body until it locks in place with a click. Do not apply excessive force
when inserting the microSD card. Try rotating the card, if it does not lock in place with ease.

If the LCD screen freezes, look for the “Reset” button on the back of the LCD screen. Use
a narrow object, such as a straightened paperclip, to press the button. This will reset all
of the settings to the factory defaults and restart the LCD screen. Saved photos or videos
will not be deleted.

Stage inset glass

. Frosted glass stage inset may be used for observations of transparent specimens
or thin slices of objects. Place it on the stage and secure it in place with the locking
screw. Lower illumination source should be used during observations with this
glass stage inset.

. Additional black and white glass slides are supplied with the microscope. If the
specimen is white or bright, then for better image contrast, use a black glass slide
with only the top illumination on. Otherwise, use a white glass slide.

Caution: Please refer to the specifications table for the correct mains
voltage and never attempt to plug a 110V device into 220V outlet and vice

versa without using a converter. Remember that mains voltage in the U.S.
and Canada is 110V and 220-240V in most European countries.

Application menu

- 00:01 video recording

Lol
®

Digital magnification
During observations, press the “Up” button to enlarge the image and the “Down” button
to reduce the image.

Video mode

T . )
/ MicroSD status icon
g Still image mode

Photo mode Review mode

Capture an image

Capturing an image

1. Turn the microscope on and place a specimen on the stage.

Set the objective to the desired height using the coarse focusing knob.

Adjust the illumination brightness, so that the specimen is evenly lit.

Adjust the magnification and sharpness of the image by rotating the coarse focus
knob and optical zoom ring.

5. To take a photo, press the “Capture” button.

6. In “Freeze” mode, briefly press the “OK” button to take a picture (DM500 only).

Fal ol

Recording a video

1. Press the “Video” button to switch to video mode. The icon in the upper left corner
of the screen will change in confirmation.

2. Press the “OK” button to start recording. Note: do not hold down the “OK” button;
instead, briefly press and release it.

3. Press the “OK” button again to stop recording.

4. Press the “Capture” button to take a picture while the microscope is recording a
video. If you take a photo this way, the image resolution may not be as high as the
video resolution — the image quality will be lower.




View photos and videos

1. Insert the microSD card into the SD slot.

2. Press the “Video” button twice to turn on the viewing mode.

3. Press the “Right” and “Left” buttons to view the pictures and videos. Press the “OK”
button to start playing the video.

4. Use the “Menu” button to provide additional options when viewing a still image or
video. Press and hold the “Menu” button until the options appear.

Setup

Press the “Menu” button to go to the settings menu of the LCD screen Use the control
buttons to select the required parameters. Press the “Menu” button again to save the
selected parameters. Do not turn off the power of the microscope while saving the
settings. Reboot the microscope after applying the settings.

Date and time

Select Date/Time from the main menu by the “Down"” button and set the current date
and time. You can use the “Left” and “Right” buttons on the remote control to select the
required data. (DM500 only).

Specifications
Product ID 76826 76825
Model Levenhuk Rainbow DM500 Levenhuk Rainbow DM700

LCD LCD

Digital magnification 7-200x 10-200x
Optical magnification 7-50x 10-50x
Optics material optical glass
Body plastic
Stage 120x180mm
Movable block 83x43mm, with specimen holders
Focus coarse, 50mm | coarse, 90mm
Illumination upper and lower, LED
Rotatable color LCD screen 5" | 7"
Megapixels (sensor/image) 2/12

Max. resolution (image/video)

4032x3024px/1920x1080px

Image/video format *.jpg/ *.avi
Sensor 1/2,9
Pixel size 2,8um
Sensitivity 3800mV/Lux-s
Spectral range 410-1100nm

Manual settings

white balance, exposure control

Output (connectors)

microSD, miniUSB

Power supply (microscope)

110-220V; 5V, 1A via USB cable;

110-220V; 5V, 1A via USB built-in 2200 mAh battery
cable (working time: 4 hours,

charging time: 20 hours)

Power supply (IR remote)

2pcs AAA batteries (not included)

Operating temperature range

-20...+70 °C (~4...+158 °F)

Levenhuk reserves the right to modify or discontinue any product without prior notice.




Care and maintenance

Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright source
of light or at a laser through this device, as this may cause PERMANENT
RETINAL DAMAGE and may lead to BLINDNESS.

Take necessary precautions when using the device with children or others who have not
read or who do not fully understand these instructions.

After unpacking your microscope and before using it for the first time check for integrity
and durability of every component and connection.

Do not try to disassemble the device on your own for any reason. For repairs and
cleaning of any kind, please contact your local specialized service center.

Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force. Do not apply
excessive pressure when adjusting focus. Do not overtighten the locking screws.

Do not touch the optical surfaces with your fingers. To clean the device exterior, use
only special cleaning wipes and special optics cleaning tools from Levenhuk. Do not use
any corrosive or acetone-based fluids to clean the optics.

Abrasive particles, such as sand, should not be wiped off lenses, but instead blown off
or brushed away with a soft brush.

Do not use the device for lengthy periods of time, or leave it unattended in direct
sunlight. Keep the device away from water and high humidity.

Be careful during your observations, always replace the dust cover after you are finished
with observations to protect the device from dust and stains.

If you are not using your microscope for extended periods of time, store the objective
lenses and eyepieces separately from the microscope.

Store the device in a dry, cool place away from hazardous acids and other chemicals,
away from heaters, open fire and other sources of high temperatures.

When using the microscope, try not to use it near flammable materials or substances
(benzene, paper, cardboard, plastic, etc.), as the base may heat up during use, and might
become a fire hazard.

Always unplug the microscope from a power source before opening the base or
changing the illumination lamp. Regardless of the lamp type (halogen or incandescent),
give it some time to cool down before trying to change it, and always change it to a lamp
of the same type.

Always use the power supply with the proper voltage, i.e. indicated in the specifications
of your new microscope. Plugging the instrument into a different power outlet may
damage the electric circuitry of the microscope, burn out the lamp, or even cause a
short circuit.

Seek medical advice immediately if a small part or a battery is swallowed.

Battery safety instructions

. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended
use.

. Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and
new ones, or batteries of different types.

. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

. Make sure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

. Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.

. Remove used batteries promptly.

. Never attempt to recharge primary batteries as this may cause leakage, fire, or
explosion.

. Never short-circuit batteries as this may lead to high temperatures, leakage, or
explosion.

. Never heat batteries in order to revive them.

. Do not disassemble batteries.

. Remember to switch off devices after use.

. Keep batteries out of the reach of children, to avoid risk of ingestion, suffocation, or
poisoning.

. Utilize used batteries as prescribed by your country laws.

Levenhuk International Lifetime Warranty

All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products, except for
accessories, carry a lifetime warranty against defects in materials and workmanship. Lifetime
warranty is a guarantee on the lifetime of the product on the market. All Levenhuk accessories
are warranted to be free of defects in materials and workmanship for six months from date

of retail purchase. Levenhuk will repair or replace such product or part thereof which, upon
inspection by Levenhuk, is found to be defective in materials or workmanship. As a condition
to the obligation of Levenhuk to repair or replace such product, the product must be returned
to Levenhuk together with proof of purchase satisfactory to Levenhuk. This warranty does

not cover consumable parts, such as bulbs (electrical, LED, halogen, energy-saving and other
types of lamps), batteries (rechargeable and non-rechargeable), electrical consumables etc.
For further details, please visit our web site: www.levenhuk.com/warranty

If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local
Levenhuk branch.



LinépoBu MUKpocKonu
Levenhuk Rainbow DM LCD

BHuMaHMe: Mosis, BUKTE B TabnmLaTa ¢ TeXHUYeckuTe creumduraLmm
MPaBUTHOTO MPEHKOBO HarpeKeHWe U HUKOora He Ce OnUTBalTe [a BKIuYuTe

ycTpoiictBo 3a 110 V B 3axpaHBaLLo rHe3go 3a 220 V usxod 1 obpatHo, 6e3 fa

n3nosn3eare nNpeobpasysaren. He 3abpanAlite, e MpeKoOBOTO HanpesKeHue B
CALL, v KaHapga e 110V 1 220-240 V B noBe4eTO €BPOMENCKM CTPaHW.

BG

BukTe dur. 1 (ycTpoiicTBo), 2 (Te4HOKpUCTaneH expaH), 3 (KOHTposeH naHen), u 4
(npvHagneskHocTh). Hamepete Baluma Mogen MUKpOCKoN 1 NperneaaiTe BCUYKU AaHHW Ha
YCTPOWCTBOTO

MoaroToBKa

. BHuMaTenHo pasonakoBaiiTe MUKPOCKOMA W Mo MOCTaBeTe Ha paBHa NOBBLPXHOCT.

. BrnioyeTe 3axpaHBaLLmA Kaben B CbOTBETHUTE KOHEKTOPW Ha OCHOBATa W Ha
TEYHOKPUCTaNEH eKpaH U HOHOBOTO OCBET/IEHME U EKPAHTT LLie Ce BKIIoYaT
aBTOMaTU4HO.

. HaTucHete 1 3apgpbTe byToHa ,Power on/off” (Bkn./uskn. Ha 3axpaHBaHeTo) Ha
eKpaHa 3a 2 CeKyHAM, 3a Aa BKIIOYNTE MW UBKNIOYMTE eKpaHa.

. MocTaBeTe MUKPOCKOMNCKMA Npenapar BbpXy NOABUHKHUA 610K U o GUKCKpaiiTe ¢

[bpraumTe 3a 06pasuy. MocTtaBeTe NOABUHKHUA 610K N0A 06eKTMBa. KoMnneKTsT
BK/II04Ba HAaBop OT rOTOBM MUKPOCKOMCKM NpenapaTu 3a uscnefsaHe. Ussagete
KanaKa Ha obexTuea ¢ Hagnuc ,Q.C. passed" (MpeMUHaT Ka4ecTBEH KOHTPOI) OT
[0/HaTa YacT Ha BTOPUA Kanak Ha 06eKTuBa.

. PerynupaiiTe ApKocTTa Ha pOHOBOTO OCBETIIEHWE U perynupanTe ACHOTaTa Ha
n3o6pareHuneTo ¢ 6yToHa 3a rpy6o dokrycvpaHe.

3a fa 3anuLueTe 3acHeTUTe U306parkeHVA 1 BUAEO, e Heobxoauma microSD KapTa
(3aKynyBa ce oTeNHo). M3KnioyeTe MMKpOCKona 1 BKapainTe microSD KapTata B
CBOTBETHUA CIIOT BbPXY KOpMyca Ha MUKPOCKOMa, A0KATO LLpaKHe Ha MACTOTO cu. He
npunaravTe NpeKoMepHa cuna Npu BKapBaHeTo Ha microSD KapTtaTa. OnuTaiiTe da
3aBBPTUTE KApTaTa, aKo He LL|PaKBa JIeCHO Ha MACTOTO CU.

Ako LCD eKpaHbT 3aMpb3He, NoTbpceTe byToHa ,Reset” (Hynupare) Ha repba Ha LCD
eKpaHa. M3nonsBsaiiTte TbHBK NpegMeT, HaNpUMep U3NpaBeH Kiamep, 3a Aa HaTUCHeTe
6yToHa. ToBa Lue HYNIMpa BCUYKKU HAacTPOiiKM A0 $abpuyHWTe HACTPOMKM U LLie pecTapTvpa
LCD eKpaHa. 3anaseHunTe CHUMKM UM BUOEOKNUMNOBE HAMA fa 6baaT U3TPUTH.

CTbKNIeHa BNOMXKa Ha npeaMeTHaTa Maca
. 3a HabniopeHus Ha npo3spavyHun oépaau,m W1 Ha TbHKU Cpe30Be Ha 06€KTU Moe

14 Aa Cce U3non3Ba B/I0XKA 0T MaTUPAHO CTHbKO. MocTaseTe A BbpXy npeagMeTHaTa

Maca v A 3aKpereTe Ha MACTO Ype3 3aK/ioYBaLLMA BUHT. [pn HabnoaeHUATa ¢ Tasu
CTBbKJIEHa B/IOMKa Ha NpeMeTHaTa Maca TpAbBa [ia ce 13rMon3Ba U3TOYHUK Ha
[I0/HO OCBET/IEHMe.

. C MMKpOCKona ce [AOCTaBAT AOMb/IHUTENIHU NPeAMETHU CTBKA OT YepHO 1 6ANo
CTbKM0. AKO 06paseLbT e 6An unm ApBK, Torasa 3a No-A406bp KOHTPACT Ha
1306paKeHNeTo U3Mos3BaliTe YepHO NPEAMETHO CTBKIIO0 C BKIIIOYEHO CaMo MOPHO
ocBeT/eHWe. B npoTvBeH cryyalt usnonssaiTte 6A0 NPeaMETHO CTHKIO.

VIKOHKa 3a CbCTOAHMETO
/ Ha microSD

MeHio Ha npunoxxeHueto

e
- 0001 Bupeosanuc

Ce]
®

Lindposo ysennyeHue
Mo BpeMe Ha HabniofeHuATa HaTucHeTe byToHa ,Up” (Harope), 3a aa ysenuunte
nsobpareHueTo, 1 6ytoHa ,Down” (Hapony), 3a fa HamanuTe U3obpareHneTo.

PeruM 3a
BMOEOKNUMNOBE

PeuM Ha HenoaBUMHKHO
n3obpameHue

PeunM 3a CHUMKM Pexkum Ha nperneg

3acHeMaHe Ha
n3obpareHue

3ac Ha u306p

1. BrriloueTe MUKpoCKona 1 nocTaeeTe obpaseL, Ha npeAMeTHaTa Maca.

2. IMocTaBeTe 06eKTVBa Ha yKeflaHaTa BUCOUMHA, KaTo U3non3sare 6yToHa 3a rpy6o
doKycupaHe.

3. Perynupaiite ApKoCTTa Ha OCBET/IEHUETO, TaKa Ye 06paseLibT fa e paBHOMEpHO
OCBETEH.

4, Perynupaiire yBenM4eH1ETO 1 0CTPOTaTa Ha M306paXKeHNeTo, KaTo 3aBbpTuTe
6yToHa 3a rpy60 dhoKycMpaHe 1 NpbCTeHa 3a ONTUYHO YBESIUYEHWE.

5. 3a fa HanpaBWTe CHUMKa, HaTUCHeTe ByToHa ,Capture” (3acHeMaHe).

6. B peumM ,Freeze" (3acTuBaHe) HaTUCHeTe 3a KpaTKo byToHa ,0K", 3a ga

HanpaBuTe CHUMKa (C M3KodeHWe Ha DM500).



3anucBaHe Ha Buaeo

1. HaTucHete 6yToHa 3a ,Video" (Buaeo), 3a 4a NpeBKIOYMTE Ha PEMUM Ha BUAEO.
MKoHaTa B ropHWA NIFIB bIb/1 Ha eKpaHa Lue ce MPOMeHU 3a NOTBbPHKAEHME.

2. HatucHete 6yToHa 3a ,0K", 3a Aa 3anoyHeTe 3anuca. 3abenerKa: He 3aabpHaiTe

6yToHa ,0K" HaTWCHaT; HaTUCHeTe o 3a KPaTKO U o OTMyCHeTe.

HatucHeTe 6yToHa ,0K"» 0THOBO, 3@ Aa CrpeTe 3anM1CcBaHeTo.

4, HatucHete 6yToHa ,Capture” (3acHeMaHe), 3a fja HanpaBWTe CHUMKa, 40KaTo
MUKPOCKOMBT 3an1cBa BUAeo. AKO HampaBuTe CHUMKA MO TO3U HauWH,
pe3onioumATa Ha M306paKEeHNETO MOXKe [a He e TOSIKOBA BUCOKA, KOJIKOTO
pe3oniouuATa Ha BUAEOTO — KAaYeCTBOTO Ha U306parKeHNeTo Lie 6bae Mo-HUCKO.

w

I'IperneA Ha CHUMKU U BuAgeoMaTepuanm

1. MocTaseTe microSD Kaptata B SD cnota.

2. HatucHete 6yToHa ,Video® (Bugeosanuc) aBa MbTy, 3a fia BRIKOUUTE peuMa 3a
nperneg.

3. Hatuckaitte 6yToHute ,Right” (Hansgo) u ,Left* (HapgacHo), 3a na npernenarte

CHVUMKMTE 1 BufeoMatepmanure. 3a 4a cTapTupare Bb3rpousBeaaHe Ha
Bueomarepuana, HatucHeTe byToHa , 0K

4, M3non3earite 6yToHa ,Menu” (MeHio), 3a Aa “3non3saTe AOMbAHUTENHW ONLUUU
Npu Nperneq Ha HermoABUKHO M306pareHne U Buaeo. HatvcHeTe 1 3aapbHTe
6yToHa ,Menu“ (MeHio), OKaTo ce NOABAT onuuuTe.

HacTpoitka

HatucHete 6yToHa ,Menu* (MeHio), 3a Aa oTMAeTe B MEHIOTO 3@ HAaCTPOWKM Ha
TEYHOKPUCTalNHUA eKkpaH. M3non3sgaiiTe 6yToHUTe 3a ynpaBreHwe, 3a fa nsbepete
HeobxoaumuTe napameTpu. HatucHeTe oTHoBo 6yToHa ,Menu” (MeHio), 3a aa
3anaMeTuTe uU3bpaHuTe napameTpu. He U3KnioyBaiiTe 3axpaHBaHETO Ha MUKPOCKONa,
[l0KaTo 3anameTABaTe HaCTPoWKMUTe. PecTapTupaiiTe MUKpOCKoONa crief npunaraHe Ha
HacTpowiKuTe.

Harta un vac

M36epeTe oT rnaBHoTo MeHio ,Date/Time" ([ata/Mac) upes 6yToHa ,Down” (Hagony)

M HacTpoiTe TeKyLLMTe AaTa 1 Yac. MoxkeTe da usnonssate 6yToHute ,Left” (JlAaBo) n
,Right" ([AcH0) Ha AMCTaHLUMOHHOTO ynpaB/eHue, 3a Aa u3bepete HeobxoauMUTE faHHU
(camo 3a DM500).

CneuunduKauumu
WA Ha npoaykT 76826 76825
Mogen L huk Raint L huk Rainb
DM500 LCD DM700 LCD
Lindposo yBenuyerve 7-200x 10-200x
OnTUYHO yBENMYeHUe 7-50x 10-50x

Marepuan Ha onTukata

ONTUYHO CTBKNO

Kopnyc

nnactMaca

MpeameTtHa Maca

120x180 mm

MopsurkeH 610K

83x43 mm, ¢ AbpHaum 3a obpasel,

CucteMa 3a poKycupaHe

rpy6o, 50 mm rpy6o, 90 mm

OcBeTneHue TOPHO Y [10/HO, CBETOANOAHO
BbpTALL Ce LiBeTeH TeUHOKpPUCTaNeH 5 7
KpaH

Meranukcena (ceHsop/u3obparkeHue) 2/12

MakcumanHa pasgenvrenHa
cnoco6HocT (M306parkeHune/Buaeo)

4032x3024/1920x1080 px

DopMart Ha usobparenuneto/

BWOEOTO “ipg/ "avi
Censop 1/2,9
Pa3Mep Ha nukcenute 2,8pum
YyBcTBUTENHOCT 3800 mV/Lux-s
CneKTpaneH obxsat 410-1100 nm

PbYHM HacTpolku

6anaHc Ha GHHOTO, KOHTPOJ1 Ha eKcnosununATa

M3xop (KoHeKTOpK)

microSD, miniUSB

3axpaHBaHe (MUKpOoCKom)

110-220V; 5V, 1 Aupes
USB Kaben;
BrpapeHa 6arepua 2200 mAh
(BpeMe Ha pabora: 4 vaca,
BpeMe Ha 3aperk/aHe: 20 vaca)

110-220V;5V, 1 A
ype3 USB Kaben




3axpanBaHe (IR gMCTaHLMOHHO)

2 6p. 6atepun AAA (He e BKoYeH)

[lnanasoH Ha paboTHara Temnepatypa

-20...+70°C

Levenhuk cv 3ana3ea npaBoTo Aa NPOMeHA UK Aa NpeycTaHoBK NpeasiaraHeTo Ha
npofyKTa 6e3 npeAsapuTenHo yBeAoMIeHMe.

Fpyku U noaApbBIKKa

HuKora u npu HUKaKBM 06CTOATENCTBA He rnefanTe AUPEKTHO KbM
CBHLETO, APYr APBK U3TOYHUK Ha CBET/IMHA WM nasep npes3 ToBa
YCTPOMCTBO, THI KaTo ToBa Mo)Ke Aa npeaussuka MEPMAHEHTHO
YBPEXXOAHE HA PETUHATA u Mmoxxe aa gosege no CJIEMOTA.
lMpennpuemeTe Heob6XoAMMUTE MPEBAHTUBHM MEPKM MPU U3MO/3BaHe Ha ToBa
YCTPOWCTBO OT fAeLia UM APy, KOUTO He ca MpoYesiv UNn KoWTo He ca pasbpanu
HarMb/IHO Te3U UHCTPYKLIMM.

Cnep KaTo pasonakoBate Balumsa MUKpocKon 1 Npeay Aa ro U3ros3eate 3a Mbpeu
T, MPOBEPETe Aank BCUYKM KOMMOHEHTU M Bpb3KM Ca 3[paBU U C HEHapyLLIeHa
uAnocT.

He ce onuTBaitTe Aa pasrnobsABare yCTPOIMCTBOTO CAMOCTOATENHO. 3a BCAKAKBU
PEMOHTU ce 06pBbLLANTE KbM MECTHWUA CrieLMann3npaH CepBU3EH LEEHTBP.
lMpennasBaiiTe yCTPOWCTBOTO OT BHE3AMHM YAAPU U NMPEKOMepHa MeXaHW4Ha cuna.
He npunaraiite npeKoMepeH HAaTUCK MpuW HacTpoliBaHe Ha GokycupaHeTo. He
NpeHaTAraiTe 3aKk/oYBALLIMTE BUHTOBE.

He nvnaiiTe NOBBPXHOCTUTE Ha OMTWKATa C NPBCTU. 3@ MOYMCTBAHE Ha OTBBH,
M3Mon3BaiiTe Camo CrieLyanin KbpruK1 U TEHHOCTU 3@ MOYUCTBAHE Ha OMTUKA
oT Levenhuk. He n3non3Baiite Kopo3uBHM TEYHOCTU UM TaKMBA Ha OCHOBATa Ha
aLIeTOH 3a NMOYMCTBaHe Ha ONTUKaTa.

A6pasuBHUTE YaCTULIM, KaTo Hanp. MACHK, He TpABBa Aa 6baaT 3a6bPCBaHM OT
NeluuTe, a TpABBA Aa 6bAAT U3LYXBaHU UM M3YETKBAHM C MeKa YeTKa.

He v3non3BaiiTte yCTPOMCTBOTO 3@ MPOALIHKUTENHN NEPUOLM OT BPEME U He Mo
oCTaBAWTe 6e3 HaA30p Ha AVPEKTHA CITbHYEBA CBET/IMHA. MaseTe yCTPOMCTBOTO
[arneye oT BOJA W BUCOKA BJIAHKHOCT.

BbaeTe BHUMATENHW MO BpeMe Ha HabMiofeHWs, BUHAru NocTaBANTE NMOKPUBaNIoTo
NpOTVB Npax 06paTHO Ha MACTOTO My, Cfief, KaTo CTe MPUKIYUIIN C HABIIOAEHNETO,
3a [ia npefnasuTe YCTPOWCTBOTO OT Npax U NofABa Ha NeTHa.

AKo He u3non3sarte Balumsa MYKPOCKON 3a NPOABLITHKUTENHI MEPUOAM OT BPEME,
CbXpaHABaiiTe NeLLyTe Ha 06eKTUBA U OKyNIAPUTE OTAESTHO OT MUKPOCKOMA.
CbxpaHABalTe yCTPOWCTBOTO Ha CYX0 U XNaAHO MACTO, Aaniey OT OMacHU KUCENWUHU
W [pYrvi XMMUKanu, fasney oT OTOMIUTENHU YPeau, OTKPUT OFbH U APYrU U3TOYHULIM
Ha BUCOKW TeMrepaTypy.

Korato n3nonssare MMKpocKona, onuTaiiTe Aa He ro 13nos3BaTe B 65M30CT [0
3ananvMy MaTepuanu Unu BelLiecTea (beH3eH, XapTuA, KapTOH, NiacTMaca U T.H.),

Thil KaTO OCHOBATa MOXKe [ja Ce Harpee Mo BpeMe Ha yrnoTpe6a 1 Moye [a Bb3HUKHe
OMacHOCT OT Moap.

BuHarv U3knioyBaiTe MYKPOCKOMNa OT M3TOYHMKA Ha 3axpaHBaHe, Npeau Aa
OTBOpUTE OCHOBATa M/ 4a CMEHWTE 0CBETUTENHATA lamna. HesaBucyMo oT B1aa Ha
namnara (XaforeHHa Uy C HareaeMma HudKa) A ocTaBeTe fia Ce 0X/IafM 3a KpaTKo,
npeav Aa onuTare Aa A CMEHUTE, Y BUHAr fi CMEHAMTE C laMna OT ChLLWA TUM.
BuHaru usnonseainTe 3axpaHBaHe C NOAXOLALLO HAMPEMEHWE, T.e. NOCOYEHOTO

B cneumuKaLmuTe Ha Baluma HOB MUKPOCKON. BK/IOYBAHETO Ha MHCTPYMEHTa B
€MIEKTPUUECKM KOHTAKT C Pa3/IMiHO HaMpeeHMe LLe NMoBpeam efleKTpuyeckara
BEpUra Ha MUKPOCKOMA, LLie M3ropy fiamrarta Uiu MoXe 40Py Aa NMPUUYMHI KbCOo
cbefuHeHue.

MoTbpceTe BeaHara MeAULIMHCKA NOMOLL,, aKO MOrbJIHETE ManKa 4acT un
6aTepus.

WHcTpyKuum 3a 6e3onacHocT Ha 6aTepunte

BuHaru KynyBaiiTe 6aTepum ¢ NpaBUIHAA pasMep U XapaKTePUCTUKM, KOUTO ca
Haii-noaxoALLM 3a NpeABKAeHaTa ynotpeba.

BuHaru cMeHAlTe BCYKK 6aTepun eHOBpeMeHHO, KaTo BHUMaBaTe [a He cMecuTe
CTapy U HOBU UK BaTepun OT pasnnyeH Tun.

MouncTeTe KOHTaKTUTe Ha 6aTepuMTe, KaKTO U TE3U Ha YCTPOMCTBOTO, Npeam Aa
nocTaBuTe 6atepuuTe.

YBepeTe ce, Ye 6aTepumTe ca NOCTaBEHM NPABUITHO MO OTHOLLIEHWE Ha NOSIAPHOCTTa
(+un-).

W3Bagete 6aTepumte 0T 060pyABaHETO, aKo TO HAMA Aa 6bAe M3Mos3BaHO
NPOABL/KMUTENIEH Nepuof, OT BpeMe.

W3BageTe usnonssaHuTe 6aTepum HesabaBHo.

Hukora He cBbp3BaiiTe 6aTepun HaKBCO, Thil KaTo TOBa MOMe Aa AoBeAe A0
BUCOKM TEMMNepaTypu, TeY UM eKCrIo3uA.

Hukora He 3arpaBaiiTe 6aTepuu, ONMTBaWKM ce Aa r'1 U3non3eate JOMbIAHUTENHO
BpeMe.

He pasrnobnBaiite 6atepumte.

He 3a6paBsaitTe aa UsKnouMTe ycTpoiicTaTa e ynotpeba.

[pbiTe baTepunTe Janey oT 4OCTBMNA HA Aela, 3a Aa u3berHeTe puck oT
noribllaHe, 3adyLLlaBaHe Ui oTpaBsAHe.

M3xBbpnaiTe n3non3saHnTe 6atepun, KaKTo e NpeanmCcaHo oT 3aKOHUTE BbB
Bawwara ctpaHa.

MexayHapogHa AOXUBOTHa rapaHuusa ot Levenhuk

BcuUKM Teneckonu, MUKpPOCKOMK, BUHOKW 1 APYrv OMTUYHM NMPoAyKTH oT Levenhuk, ¢
U3KTI0YeHNE Ha aKCecoapuTe, UMaT [AOMBOTHA FrapaHLuA 3a fedeKTn B MaTepuanuTe
1 n3paboTKata. [lo¥MBOTHATa rapaHLIMA NpeACTaBNABa rapaHLMA, BanuaHa 3a Lenvs
MMBOT Ha MPo/yKTa Ha nasapa. 3a Bcuuku akcecoapu Levenhuk ce npepoctasa rapaHuma



3a fmnca Ha fedeKT Ha MaTepuanuTe U M3paboTKaTa 3a Nepuog oT ABe FoAUHM OT Aatata
Ha MoKyrKa Ha Ape6Ho. Levenhuk LLie peMOHTMpa Uy 3aMeHn BCEKU NMPOAYKT UK YacT

OT MPOJYKT, 3@ KOUTO Crief] MPOBEpKa oT cTpaHa Ha Levenhuk ce yctaHoBK Hannume Ha
nedeKT Ha MaTepuanuTe UK M3paboTKata. 3aAbIHKUTENHO YCIIOBUE 3a 33 b/IKEHNETO Ha
Levenhuk oa peMoHTUpa 1 3aMeHuW TakbB NPOAYKT e Toi Aa 6bae BbpHaT Ha Levenhuk
3ae[iHO C IOKYMEHT 3a MOKYKa, KOMTO e 3a0BonuTesNeH 3a Levenhuk.

Ta3u rapaHumMA He NOKPUBA KOHCYMaTUBW, KaTo KpYLUKK (eneKkTpuyecku, LED,
XanoreHHW, eHeprocnecTABALLM UMW APYrY TUMOBE NaMnu), batepum (aKyMynaTopHu 1
HeaKyMynaTopHW), eNeKTPUHECKM KOHCYMAaTUBU U T.H.

3a noseye MHopMaLMA noceTeTe HallaTa yebeTpaHmua: www.levenhuk.bg/garantsiya

AKO Bb3HWKHAT MPOBIeMY C rapaHLMATa Ui aKo Ce HYXKaaeTe OT MOMOLLL, 33 U3M0/I3BaHeTo Ha
BalLmA NpofyKT, CBbpHKETe Ce C MeCTHUA NpefcTasuTen Ha Levenhuk.



Digitalni mikroskopy
Levenhuk Rainbow DM LCD

Upozornéni: Spravné sitové napéti naleznete v tabulce technickych
parametrd. Bez pouZiti ménice se nikdy nepokousejte pfipojit zarizeni

dimenzované na napéti 220 V do zasuvky poskytujici napéti 110 V a opacné.

Méjte na paméti, Ze sitové napéti ve vétsiné evropskych zemi je 220-240V,

CZ

Viz obr. 1 (zafizeni), 2 (LCD obrazovka), 3 (ovladaci panel) a 4 (pFisludenstvi). Vyhledejte
model svého mikroskopu a zobrazte viechny podrobnosti zafizeni.

Rozbaleni a zapnuti

. Mikroskop opatrné vybalte a poloZte na rovny povrch.

. Napdjeci kabel pFipojte k odpovidajicim konektordm v zdkladné a na LCD
obrazovce a poté se automaticky zapne obrazovka a podsviceni.

. Obrazovku lze zapnout a vypnout stisknutim a podrZenim tlacitka ,Power on/off”
(Vypinac napéjeni) na obrazovce po dobu 2 sekund.

. Mikropreparat umistéte na posuvny blok a upevnéte pomoci drzakd vzorka.

Posuvny blok umistéte pod objektiv. Sada obsahuje nékolik pfedem pfipravenych
mikropreparatl ke zkoumani. Odstrarite ochranny kryt zorniku s oznac¢enim ,Q.C.
passed" z dolni &asti druhého krytu zorniku.

. Upravte jas podsviceni a ostrost obrazu pomoci makro$roubu pro hrubé zaostfeni.

Karta microSD (nutno koupit samostatné) slouZi k ukladani pofizenych statickych snimku
a videozadznama. Mikroskop vypnéte a kartu microSD vloZte do odpovidajiciho slotu na
téle mikroskopu, dokud vam zvuk cvaknuti neoznami, Ze je vloZena spravné. PFi vkladani
microSD karty nepouZivejte pFilis velkou silu. Nejde-li na své misto vloZit snadno, zkuste
ji otoCit.

Pokud LCD obrazovka zamrzne, pouZijte tlacitko ,Reset” (Resetovat) na zadni strané

LCD obrazovky. Tladitko lze stisknout tizkym predmé&tem, jako je napfiklad kancelarska
sponka. Obnovite tim ve3kera tovarni nastaveni a restartujete LCD obrazovku. UloZené
snimky nebo videa nebudou odstranény.

Sklen&na vloZka pracovniho stolku

. Pracovni stolek s matnym sklem |ze pouZit k pozorovani transparentnich
preparatl nebo tenkych Fezli objektl. PoloZte jej na pracovni stolek a upevnéte na
misté pojistnym Sroubem. P¥i pozorovéni na tomto sklenéném pracovnim stolku
by se mélo pouZivat spodni osvétleni.

zatimco v USA av Kanadé jeto 110 V.

. S mikroskopem se dodavaji dalSi ¢ernd a bila sklicka. Pokud je vzorek bily nebo
svétly, pro lepsi kontrast pouZijte Cerné sklicko s osvétlenim shora. V ostatnich
pripadech pouZijte bilé sklicko.

Nabidka aplikace

e
- 00:01 zaznam videa
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Digitalni zv&tSeni
B&hem pozorovani miZete obraz zvétsit stisknutim tlaéitka ,Up“ (Nahoru) a zmensit
stisknutim tlacitka ,Down* (Dold).

ReZim videa

T _
/ Ikona stavu karty microSD

ReZim snimku

- ReZim prehravani/
ReZim fotografie zobrazeni

Snimat staticky obraz

Sniméni obrazu

1. Zapnéte mikroskop a poloZte vzorek na stolek.

2 Nastavte objektiv do poZadované vysky pomoci makroSroubu pro hrubé zaostFeni.

3. Nastavte jas osvétleni tak, aby byl preparat rovnomérné osvétleny.

4 Upravte zvétSeni a ostrost obrazu pomoci makrosroubu pro hrubé zaostreni a
krouzku optického zoomu.

5. Chcete-li poridit snimek, stisknéte tlaitko ,Capture” (PoFidit snimek).

6. Vrezimu ,Freeze" (Znehybnéni) lze uloZit snimek kratkym stisknutim tlacitka ,0K"
(kromé& DM500).

Pofizovani videozdznamii

1. Stisknutim klavesy ,Video" prejdete do rezimu videozaznamu. Pfechod do jiného
reZimu je potvrzen zménou ikony v levém hornim rohu.

2. Stisknutim tla¢itka OK zahdjite zdznam. Poznamka: tlacitko ,0K" nedrzte
stisknuté; pouze jej kratce stisknéte a uvolnéte.

3. DalSim stisknutim tlacitka ,0K" zaznam zastavite.



4, Stisknutim tlacitka ,Capture” (PoFidit snimek) zachytite snimek, kdyZz mikroskop
zaznamenava video. Snimek pofizeny timto zplsobem nemusi mit tak vysoké
rozliSeni jako je rozlideni videa - kvalita snimku bude niZsi.

ProhliZeni fotografii a videi

1. VloZte kartu microSD do slotu pro kartu SD.

2. Dvakrét stisknéte tlacitko ,Video“. PFepnete tak do reZimu prohliZeni.

3. Obrazky a videa si mlZete prohlizet pomoci tladitek ,Right” (Doprava) nebo , Left"
(Doleva). Pfehravani videa zahdjite stisknutim tlacitka ,0K".

4. Pomoci tlacitka ,Menu” (Nabidka) méZete vyuZit dalsi moZnosti p¥i zobrazeni
snimku nebo videa. Stisknéte a podrZte tlacitko ,Menu* (Nabidka), dokud se
neobjevi moZnosti.

Nastaveni

Stisknutim tlacitka ,Menu* (Nabidka) pFejdete do nabidky nastaveni LCD obrazovky.
Pomoci ovladacich tlacitek vyberte poZadované parametry. Znovu stisknéte tlacitko
,Menu“ (Nabidka) aby se vybrané parametry uloZily. Pfi ukladani nastaveni mikroskop
nevypinejte. Po provedeni nastaveni mikroskop restartujte.

Datum a &as

Vyberte moZnost ,Date/Time" (Datum/Cas) z hlavni nabidky pomoci tlacitka ,Down”
(Dold) a nastavte aktudlni datum a ¢as. Pomoci tlacitek , Left* (Vlevo) a ,Right* (Vpravo)
na dalkovém ovladani miZete vybrat poZadovana média. (pouze DM500).

Technické udaje

ID produktu 76826 76825

Model Levenhuk Rainbow DM500 Levenhuk Rainbow DM700
LCD LCD

Digitalni zvétseni 7-200x 10-200x

Optické zvétseni 7-50x 10-50x

Material optiky optické sklo

Télo plastik

Pracovni stolek 120x180 mm

Pohyblivy blok

83x43 mm, véetné drzakd preparatt

Systém ostreni

hrubé, 50 mm | hrubé, 90 mm

(snima&/obraz)

Osvétleni horni a dolni, LED
Otocna barevnd LCD obrazovka 5" | 7"
RozliSeni v megapixelech 212

Max. rozliseni (obraz/video)

4032x3024/1920x1080 px

Format snimku/videa *.jpg/ *.avi
Snima& 1/2,9
Rozmér pixelu 2,8 um
Citlivost 3800 mV/Lux-s
Spektralni rozsah 410-1100 nm

Ruéni nastaveni

vyvéZeni bilé, nastaveni expozice

Vystup (konektory)

microSD, miniUSB

Napajeni (mikroskop)

110-220V;5V, 1 A pres USB kabel;
zabudovana baterie 2200 mAh
(provozni doba: 4 hodiny, doba
nabijeni: 20 hodin)

110-220V;5V, 1A
pres USB kabel

Napéjeni (IR dalkové ovladani)

2 ks AAA baterie (neni soucasti dodavky)

Rozsah provozni teploty

-20...+70 °C

Spole¢nost Levenhuk si vyhrazuje pravo provadét bez pfedchoziho upozornéni tpravy
jakéhokoliv vyrobku, pFipadné zastavit jeho vyrobu.
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Nikdy, za Zadnych okolnosti se timto pFistrojem nedivejte pfimo do slunce,
jiného svételného zdroje nebo laseru, nebot hrozi nebezpe&i TRVALEHO
POSKOZENI SITNICE a pFipadné& i OSLEPNUTI.

PFi pouZiti tohoto pFistroje détmi nebo osobami, které tento navod necetly nebo s
jeho obsahem nebyly plné srozumény, uplatnéte nezbytna preventivni opatteni.
Po vybaleni mikroskopu a pfed jeho prvnim pouZitim zkontrolujte neporusenost
jednotlivych komponent a spoju.

Nepokousejte se pfistroj sami rozebirat. S opravami veSkerého druhu se obracejte
na své mistni specializované servisni stfedisko.

PFistroj chrarite pred prudkymi narazy a nadmérnym mechanickym namahanim.
PFi zaostfovani nevyvijejte nadmérny tlak. Neutahujte Srouby konstrukce prilis
silné.

Nedotykejte se svymi prsty povrchl optickych prvkd. K vy€isténi vnéjsich &asti
pristroje pouZivejte vyhradné specialni Cistici ubrousky a specialni nastroje k
Cisténi optiky dodavané spolecnosti Levenhuk. K Cisténi optiky nepouZivejte Zadné
Ziraviny ani kapaliny na acetonové bazi.

Abrazivni ¢astice, napfiklad pisek, by se nemély z ¢ocek otirat, ale sfouknout nebo
smést mékkym kartackem.

PFistroj prili§ dlouho nepouZivejte ani neponechavejte bez dozoru na primém
slunci. Chrarite pfistroj pred stykem s vodou.

PFi pozorovani dbejte na opatrnost; po skonceni pozorovani vZdy nasad'te ochranny
kryt, abyste mikroskop ochranili pfed prachem a jinym znecisténim.

Pokud svtij mikroskop nebudete delsi dobu pouZivat, uloZte ¢ocky objektivu a
okuldru oddélené od samotného mikroskopu.

PFistroj ukladejte na suchém, chladném misté, mimo dosah nebezpecnych kyselin
nebo jinych chemikalii, topnych téles, otevieného ohné a jinych zdrojd vysokych
teplot.

Mikroskop nepouZivejte v blizkosti hoflavych materiald nebo latek (benzin, papir,
lepenka, plast apod.), nebot stativ se mlZe pfi praci zahFivat a vyvolavat riziko
poZaru.

PFed otevienim stativu nebo vyménou Zarovky osvétleni vzdy mikroskop odpojte
od zdroje napéjeni. Bez ohledu na typ Zarovky (halogenova nebo obycejnad) ji
nechejte pred vyménou néjakou dobu vychladnout a vZdy ji vyméniujte za Zarovku
stejného typu.

VZdy pouZivejte napajeni o spravném napéti tak, jak je uvedeno v technickych
udajich vaseho nového mikroskopu. Pfipojeni pristroje do odlisné zasuvky maze
vést k poskozeni elektronickych obvodl mikroskopu, spaleni Zarovky nebo
dokonce vyvolat zkrat.

PFi ndhodném poZiti malé sou&asti nebo baterie ihned vyhledejte lékaiskou
pomoc.

Bezpeé&nostni pokyny tykajici se baterii

. VZdy nakupujte baterie spravné velikosti a typu, které jsou nejvhodnéjsi pro
zamysleny Ucel.

. P¥i vyméné vZdy nahrazujte celou sadu baterii a dbejte na to, abyste nemichali
staré a nové baterie, pripadné baterie rdznych typd.

. PFed instalaci baterif vycistéte kontakty na baterii i na pfistroji.

. Ujistéte se, zda jsou baterie instalovany ve spravné polarité (+ resp. -).

. V pripadg, Ze zafizeni nebudete delsi dobu pouZivat, vyjméte z néj baterie.

. PouZité baterie véas vyménuijte.

. Baterie nikdy nezkratujte, mohlo by to vést ke zvySeni teploty, Uniku obsahu
baterie nebo k explozi.

. Baterie se nikdy nepokousejte oZivit zahfivanim.

. Po pouZiti nezapomerite pristroj vypnout.

. Baterie uchovavejte mimo dosah déti, abyste predesli riziku spolknuti, vdechnuti
nebo otravy.

. S pouzitymi bateriemi nakladejte v souladu s vaSimi vnitrostatnimi pFedpisy.

Mezinarodni doZivotni zaruka Levenhuk

Na vegkeré teleskopy, mikroskopy, triedry a dal3i optické vyrobky znacky Levenhuk,

s vyjimkou pfisludenstvi, se poskytuje doZivotni zaruka pokryvajici vady materialu a
provedeni. DoZivotni zaruka je zéruka platna po celou dobu Zivotnosti produktu na trhu.
Na vegkeré pFisluSenstvi znacky Levenhuk se poskytuje zéruka toho, Ze je dodavano
bez jakychkoli vad materialu a provedeni, a to po dobu dvou let od data zakoupeni v
maloobchodni prodejné. Tato zaruka vam v pripadé splnéni viech zaruénich podminek
dava narok na bezplatnou opravu nebo vyménu vyrobku znacky Levenhuk v libovolné
zemi, v niZ se nachazi poboc¢ka spolegnosti Levenhuk. Dalsi informace - nav&tivte nase
webové stranky: www.levenhuk.cz/zaruka

V pripadé problému s uplatnénim zaruky, nebo pokud budete potFebovat pomoc pfi
pouZivani svého vyrobku, obratte se na mistni poboc¢ku spolecnosti Levenhuk.



Levenhuk-Rainbow-DM-

VORSICHT: Die korrekte Netzspannung entnehmen Sie der Tabelle mit

den technischen Daten. SchlieBen Sie ein 220-V-Gerat niemals ohne

LCD-Digitalmikroskope

Schauen Sie sich die Abbildungen 1 (Gerat), 2 (LCD-Bildschirm), 3 (Bedienfeld) und
4 (Zubehdr) an. Finden Sie das richtige Mikroskopmodell firr Sie, schauen Sie sich
samtliche Details an.

Vorbereitung

. Packen Sie das Mikroskop sorgféltig aus, stellen Sie das Instrument auf eine
flache Unterlage.

. SchlieBen Sie das Stromversorgungskabel an die dafiir vorgesehenen Anschliisse

an Basis und LCD-Bildschirm an. Hintergrundbeleuchtung und Bildschirm schalten
sich automatisch ein.

. Legen Sie das Préparat auf den verstellbaren Block, fixieren Sie es mit den
Probenhaltern. Legen Sie den verstellbaren Block unter das Objektiv. Im Set
sind einsatzfertige Mikropréparate zum Studieren enthalten. Nehmen Sie die
mit ,Q.C. passed” beschriftete Objektivabdeckung vom Boden der zweiten

Objektivabdeckung ab.

. Halten Sie die ,Power on/off” (Ein-/Ausschalter)-Taste am Bildschirm zum Ein-
und Ausschalten des Bildschirms 2 Sekunden lang gedriickt.

. Stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ein, justieren Sie die

Bildscharfe mit dem Grobtrieb.

Zum Speichern von Bild- und Videoaufnahmen ist eine microSD-Karte (separat
erhaltlich) erforderlich. Schalten Sie das Mikroskop aus und schieben Sie die microSD-

Karte in den microSDSchlitz am Mikroskopsockel ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

Wenden Sie beim Einfiihren der microSD-Karte keine GbermaBige Kraft an. Falls sich die
Karte nicht leicht einrasten lasst, fiihren Sie sie anders herum ein.

Falls der LCD-Bildschirm ein eingefrorenes Bild zeigt, schauen Sie sich die ,Reset”
(Ricksetztaste) an der Riickseite des LCD-Bildschirms an. Betéatigen Sie die
Ricksetztaste mit einem sehr schmalen Gegenstand, zum Beispiel einer aufgebogenen
Biiroklammer. Dadurch werden die Einstellungen auf die Werksvorgaben riickgesetzt,
der LCD-Bildschirm startet neu. Gespeicherte Fotos und Videos werden dabei nicht
geldscht.

Spannungswandler an eine 110-V-Steckdose an und umgekehrt. In den
meisten europdischen Landern betragt die Netzspannung 220-240 V; in den
USA und Kanada betragt sie 110 V.

Objekttischeinlage aus Glas

. Die Objekttischeinlage aus Mattglas kann fiir Beobachtungen transparenter
Proben oder diinner Schnitte eingesetzt werden. Platzieren Sie die Einlage auf dem
Objekttisch und fixieren Sie sie mit der Verriegelungsschraube. Verwenden Sie fir
Beobachtungen mit der Glaseinlage die untere Beleuchtungsquelle.

. Mit dem Mikroskop werden zusétzliche schwarze und weiBBe Objekttrager geliefert.
Bei weiBen oder sehr hellen Proben benutzen Sie das besseren Kontrastes wegen
einen schwarzen Objekttrager, schalten lediglich die Beleuchtung von oben ein.
Andernfalls benutzen Sie einen weien Objekttrager.

! MicroSD-S
TF I icroSD-Status
@ Standbildmodus

Applikationsmenii

- 00:01 videoaufzeichnung

Ce]
®

Digitale VergréBerung
Mit der Aufwartstaste vergréBern Sie die Bilddarstellung, mit der Abwartstaste
verkleinern Sie die Darstellung.

Videomodus

Fotomodus Anzeigemodus

Nimmt ein Bild auf

Aufnehmen eines Bilds

1. Schalten Sie das Mikroskop ein, legen Sie dann die Probe auf den Objekttisch.

2. Stellen Sie das Objektivmit dem Grobtrieb auf die gewlinschte Hohe ein.

3. Regeln Sie die Helligkeit der Beleuchtung so, dass die Probe gleichmaBig
ausgeleuchtet ist.

4. Stellen Sie VergroBerung und Bildscharfe mit dem Grobtrieb und dem Zoomring ein.

5. Zum Aufnehmen eines Fotos driicken Sie die ,Capture” (Aufnahme)-Taste.

6. Im Standbildmodus driicken Sie zur Bildaufnahme kurz auf die ,,0K"-Taste (auBer
DM500).
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Aufzeichnen eines Videos

1. Driicken Sie die Video-Taste, um in den Videomodus zu wechseln. Das Symbol
oben links im Bildschirm zeigt den Videomodus an.

2. Zum Starten der Aufzeichnung driicken Sie die ,OK"-Taste. Hinweis: Halten Sie die

,OK"-Taste nicht gedriickt, driicken Sie nur kurz.

Zum Stoppen der Videoaufnahme driicken Sie die ,0K"-Taste noch einmal.

4, Durch kurzes Driicken der ,Capture” (Aufnahme)-Taste kénnen Sie ein Standbild
aufnehmen, wéhrend gerade ein Video aufgezeichnet wird. Auf diese Weise
aufgenommene Fotos sind gewohnlich nicht so scharf wie eigens Fotomodus
aufgenommene Bilder.

w

Fotos und Videos anzeigen

1. Legen Sie die microSD-Karte in den SD-Kartensteckplatz ein (wenn die Karte nicht
eh schon eingelegt ist).
2. Driicken Sie zum Umschalten in den Anzeigemodus die Video-Taste zweimal.

3. Wahlen Sie die Bilder und Videos mit den Links- und Rechts-Tasten aus. Starten
Sie die Videowiedergabe mit der ,0K"-Taste.

4, Mit der Mentitaste kdnnen Sie beim Betrachten von Fotos oder Videos zusatzliche
Optionen einblenden. Halten Sie die Meniitaste gedriickt, bis die Optionen
erscheinen.

Einrichtung

Mit der ,Menu” (Menii) gelangen Sie zum Einstellungsmenii des LCD-Bildschirms.
Wahlen Sie die gewiinschten Parameter mit den Steuerungstasten. Zum Speichern der
ausgewahlten Parameter driicken Sie die ,Menu” (Meni) noch einmal. Trennen Sie das
Mikroskop nicht von der Stromversorgung, wahrend gerade gespeichert wird. Starten
Sie das Mikroskop neu, nachdem Sie die Einstellungen {ibernommen haben.

Datum und Uhrzeit

Wahlen Sie mit der ,Down” (Abwartstaste) Datum/Zeit aus dem Hauptmendi, stellen
Sie dann das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Mit den Links-/Rechtstasten an der
Fernbedienung treffen Sie die gewlinschte Auswahl (nur DM500).
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Technische Daten

Artikelnummer 76826 76825

Modell Levenhuk Rainbow DM500 Levenhuk Rainbow DM700
LCD LCD

Digitale VergroBerung 7-200x 10-200x

Optische VergréBerung 7-50x 10-50x

Optisches Material Optikglas

Gehduse Kunststoff

Objekttisch 120x180 mm

Beweglicher Block

83x43 mm, mit Probenhaltern

Fokussierung

Grobtrieb, 50 mm | Grobtrieb, 90 mm

Beleuchtung

von oben und unten, LED

Drehbarer LCD-Farbbildschirm

5" | 7"

Megapixel (Sensor/Bild)

2/12

Maximale Auflésung (Bild/Video)

4032x3024/1920x1080 px

Bild-/Videoformat *jpg/ *.avi
Sensor 1/2,9
PixelgroBe 2,8 um
Empfindlichkeit 3800 mV/Lux-s
Spektralbereich 410-1100 nm

Manuelle Einstellungen

WeiBabgleich, Belichtungssteuerung

Anschliisse (Anschliisse)

microSD, miniUSB

Stromversorgung (Mikroskop)

110-220V;5V, 1 A per USB-Kabel;
integrierter 2200-mAh-Akku
(Betriebszeit: 4 Stunden.
Ladezeit: 20 Stunden)

110-220V;5V, 1 A
per USB-Kabel

Stromversorgung
(Infrarotfernbedienung)

2 AAA-Batterien (separat erhaltlich)

Umgebungstemperatur

-20...+70°C

Levenhuk behélt sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu modifizieren

oder einzustellen.




Pflege und Wartung

. Richten Sie das Instrument unter keinen Umsténden direkt auf die Sonne,
andere helle Lichtquellen oder Laserquellen. Es besteht die Gefahr
DAUERHAFTER NETZZHAUTSCHADEN und ERBLINDUNGSGEFAHR.

. Treffen Sie geeignete VorsichtsmaBnahmen, wenn Kinder oder Menschen das
Instrument benutzen, die diese Anleitung nicht gelesen bzw. verstanden haben.

. Priifen Sie nach dem Auspacken lhres Mikroskops und vor der ersten Verwendung
die einzelnen Komponenten und Verbindungen auf ihre Bestandigkeit.

. Versuchen Sie nicht, das Instrument eigenméchtig auseinanderzunehmen.
Wenden Sie sich fiir Reparaturen an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort.

. Schiitzen Sie das Instrument vor pl6tzlichen St6Ben und anderen mechanischen

Belastungen. Uben Sie beim Fokussieren keinen ibermaBigen Druck aus. Wenden

Sie keine tibermaBige Kraft auf die Feststellschrauben und Fixierungsschrauben an.
. Beriihren Sie die optischen Oberflachen nicht mit den Fingern. Verwenden

Sie zur duBerlichen Reinigung des Instruments ausschlieBlich die speziellen

Reinigungstiicher und das spezielle Optik-Reinigungszubeh6r von Levenhuk.

Reinigen Sie die Optik nicht mit korrodierenden Fliissigkeiten oder Flissigkeiten

auf Acetonbasis.

. Schleifkarper wie Sandkérner dirfen nicht abgewischt werden. Sie kénnen sie
wegblasen oder einen weichen Pinsel verwenden.

. Das Instrument ist nicht fir Dauerbetrieb ausgelegt. Lassen Sie das Instrument
nicht in direktem Sonnenlicht zuriick. Halten Sie das Instrument von Wasser und
hoher Feuchtigkeit fern.

. Lassen Sie Sorgfalt bei der Beobachtung walten und setzen Sie nach Abschluss

der Beobachtung die Staubabdeckung wieder auf, um das Gerat vor Staub und
Verschmutzungen zu schiitzen.

. Bewahren Sie bei langeren Phasen der Nichtbenutzung die Objektivlinsen und
Okulare getrennt vom Mikroskop auf.
. Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kiihlen Ort, der frei von Staub,

gefahrlichen Sauren und anderen Chemikalien ist, und in ausreichendem Abstand
zu Heizgeréten, offenem Feuer und anderen Hochtemperaturquellen.

. Setzen Sie das Mikroskop nach Méglichkeit nicht in der Nahe brennbarer
Materialien oder Substanzen (Benzen, Papier, Karton, Plastik usw.) ein, da sich der
Sockel bei der Verwendung erhitzen kann und dies bei Anwesenheit brennbarer
Stoffe ein Brandrisiko darstellt.

. Trennen Sie das Mikroskop immer vom Strom, bevor Sie den Sockel 6ffnen oder
die Beleuchtungslampe austauschen. Lassen Sie sowohl Glihlampen als auch
Halogenlampen vor dem Auswechseln zunachst abkiihlen, und ersetzen Sie sie
stets durch Lampen desselben Typs.

. Verwenden Sie stets eine Stromquelle mit der Spannung, die in den technischen
Angaben zu Ihrem Mikroskop spezifiziert ist. Wird das Instrument an eine
Steckdose mit abweichender Spannung angeschlossen, ist mit Beschadigung der

elektrischen Schaltkreise des Mikroskops, Durchbrennen der Lampe oder sogar
Kurzschlissen zu rechnen.

. Bei Verschlucken eines Kl
Hilfe suchen!

inteils oder einer Batterie umgehend &rztliche

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

. Immer die richtige, fur den beabsichtigten Einsatz am besten geeignete
BatteriegroBe und -art erwerben.

. Stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Alte und neue Batterien oder Batterien
verschiedenen Typs nicht mischen.

. Batteriekontakte und Kontakte am Instrument vor Installation der Batterien reinigen.

. Beim Einlegen der Batterien auf korrekte Polung (+ und -) achten.

. Batterien entnehmen, wenn das Instrument fiir einen l&ngeren Zeitraum nicht
benutzt werden soll.

. Verbrauchte Batterien umgehend entnehmen.

. Batterien nicht kurzschlieBen, um Hitzeentwicklung, Auslaufen oder Explosionen
zu vermeiden.

. Batterien diirfen nicht zum Wiederbeleben erwarmt werden.

. Instrumente nach Verwendung ausschalten.

. Batterien fur Kinder unzuganglich aufbewahren, um Verschlucken, Ersticken und

Vergiftungen zu vermeiden.

Lebenslange internationale Garantie

Levenhuk garantiert fur alle Teleskope, Mikroskope, Ferngldser und anderen optischen
Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehdr lebenslanglich die Freiheit von Material- und
Herstellungsfehlern. Die lebenslange Garantie ist eine Garantie, die fur die gesamte
Lebensdauer des Produkts am Markt gilt. Fir Levenhuk-Zubehér gewahrleistet
Levenhuk die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern innerhalb von zwei Jahren
ab Kaufdatum. Produkte oder Teile davon, bei denen im Rahmen einer Priifung durch
Levenhuk ein Material- oder Herstellungsfehler festgestellt wird, werden von Levenhuk
repariert oder ausgetauscht. Voraussetzung fiir die Verpflichtung von Levenhuk zu
Reparatur oder Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit einem fir
Levenhuk ausreichenden Kaufbeleg an Levenhuk zuriickgesendet wird.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien wie Leuchtmittel
(Glihbirnen, LEDs, Halogen- und Energiesparlampen u. a.), Batterien (wiederaufladbare
Akkus und nicht wiederaufladbare Batterien), elektrisches Verbrauchsmaterial usw.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website: www.levenhuk.de/garantie
Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstiitzung bei der Verwendung lhres
Produkts bendtigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung.



Microscopios digitales
de la serie Levenhuk
Rainbow DM LCD

ES

Consulte la figura 1 (dispositivo), 2 (pantalla LCD), 3 (panel de control) y 4 (accesorios).
Encuentre su modelo de microscopio y vea todos los detalles del dispositivo.

Desembalado y puesta en funcionamiento

. Desempaquete el microscopio con cuidado y coléquelo sobre una superficie plana.
. Enchufe el cable de alimentacion en los conectores correspondientes de la base
y de la pantalla LCD, y entonces la retroiluminacion y la pantalla se encenderan
automaticamente.

. Pulse y mantenga pulsado el boton “Power on/off” (Encendido/apagado) durante
2 segundos en la pantalla para encender y apagar la pantalla.
. Coloque la muestra en la platina mavil y fijela con las pinzas para portaobjetos.

Coloque la platina mévil debajo del objetivo. EL kit incluye un conjunto de muestras
preparadas para su estudio. Retire la tapa de la lente que lleva la indicacién “Q.C.
passed” de la parte inferior de la segunda tapa de la lente.

. Ajuste el brillo de la retroiluminacion y la claridad de la imagen con el mando de
enfoque aproximado.

Es necesaria una tarjera microSD (se compra por separado) para guardar las imagenes
capturadas y los videos grabados. Apague el microscopio e inserte la tarjeta microSD en
la ranura correspondiente en el cuerpo del microscopio hasta que se fije con un clic. No
haga demasiada fuerza cuando inserte la tarjeta microSD. Intente rotar la tarjeta si no se
fija facilmente.

Si la imagen de la pantalla LCD queda inmovilizada, utilice el boton “Reset" (Restablecer)
situado en la parte posterior de la pantalla LCD. Utilice un objeto estrecho, tal como

un sujetapapeles enderezado, para pulsar el botdn. Esto restablecera todas las
configuraciones a los valores predeterminados de fébrica y reiniciara la pantalla LCD. Las
fotos o videos guardados no se borraran.
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Advertencia: Consulte en la tabla de especificaciones cudl es la tension de
alimentacion adecuada para este instrumento y no intente nunca conectar

un aparato de 220 V en un enchufe de 110 V o viceversa sin utilizar un
convertidor. Recuerde que la tension de red en la mayor parte de los paises
europeos es 220-240 V mientras que en los EUAy Canadaes 110 V.

Inserto de cristal esmerilado

. Elinserto de cristal esmerilado puede utilizarse para observar muestras
transparentes o ldminas finas de objetos. Coléquelo sobre la platina y fijelo con
el tornillo de bloqueo. En observaciones realizadas con este inserto es necesario
utilizar la fuente de iluminacion inferior.

. Con el microscopio se suministran platinas adicionales de vidrio de color blanco
y negro. Si la muestra es blanca o brillante, para obtener un mejor contraste
de imagen, utilice la platina de vidrio negro con tan solo la iluminacidn superior
encendida. En otro caso, utilice la platina de vidrio blanco.

it
TF| |
@ Modo de imagen estatica

Men de la aplicacién

- 00:01 Grabacién de video
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Aumento digital
Durante las observaciones, presione el botdn “Up” (Arriba) para agrandar la imagen y el
botdn “Down” (Abajo) para reducir la imagen.

Icono de estado

Modo de video de microSD

Modo de foto Modo de revisién

Capturar una imagen

Capturar una imagen

1. Encienda el microscopio y coloque una muestra en la platina.

2. Coloque el objetivo a la altura deseada utilizando el mando de enfoque
aproximado.

3. Ajuste el brillo de la iluminacidn de manera que el espécimen esté iluminado de
forma regular.

4. Ajuste la ampliacién y nitidez de la imagen girando el mando de enfoque
aproximado y el anillo de zoom dptico.

5. Para tomar una foto, pulse el botén “Capture” (Captura).



6. En el modo “Freeze” (Inmovilizado), pulse brevemente el botdn «OK» para tomar
una foto (excepto en el modelo DM500).

Grabar un video

1. Pulse la tecla “Video” (Video) para pasar al modo de video. Elicono en la esquina
superior izquierda de la pantalla cambiara para confirmar.
2. Presione el botén “OK” para comenzar a grabar. Nota: no mantenga pulsado el

botén “OK”; en lugar de ello, pulselo brevemente y suéltelo.

Pulse de nuevo el botdn “OK” para detener la grabacidn.

4, Pulse el botén “Capture” (Capturar) para tomar una foto mientras el microscopio
esta grabando un video. Si toma una foto de esta manera, es posible que la
resolucion de la imagen no sea tan alta como la resolucién del video; la calidad de
la imagen sera menor.

w

Ver fotos y videos

1. Inserte la tarjeta microSD en la ranura SD.

2. Pulse el botén “Video” (Video) dos veces para activar el modo de visualizacidn.

3. Pulse los botones “Right” (Derecha) e “Left” (Izquierda) para ver las imagenes y
videos. Pulse el botdn “OK” para comenzar a reproducir el video.

4. Utilice el botén “Menu” (Menu) para disponer de opciones adicionales al visualizar
una imagen estatica o un video. Pulse y mantenga pulsado el botén “Menu” (Menu)
hasta que aparezcan las opciones.

Configuracién

Pulse el botdn “Menu” (Menu) para ir al menu de configuracion de la pantalla LCD. Use
los botones de control para seleccionar los pardmetros requeridos. Pulse el botén
“Menu” (MenU) nuevamente para guardar los pardmetros seleccionados. No apague el
microscopio mientras guarda la configuracion. Reinicie el microscopio después de aplicar
la configuracion.

Fecha y hora

Seleccione Fecha/Hora en el men principal pulsando el botén “Down” (Flecha) abajo y
establezca la fecha y hora actuales. Puede utilizar los botones “Left” (Izquierda) y “Right”
(Derecha) del mando a distancia para seleccionar los datos necesarios (solo DM500).

Especificaciones
ID de producto 76826 76825
Modelo ) DM500 LCD ; DM700 LCD
Ampliacién digital 7-200x 10-200x
Ampliacion optica 7-50x 10-50x
Material de la 6ptica vidrio dptico
Cuerpo plastico
Platina 120x180 mm

Bloque movible

83x43 mm, con portamuestras

Sistema de enfoque

aproximado, 50 mm | aproximado, 90 mm

Iluminacion superior e inferior, LED
Pantalla LCD a color giratoria 5" | 7"
Megapixeles (sensor/imagen) 2112

Resolucién max. (imagen/video)

£4032x3024/1920x1080 px

Formato de imagen/video *.jpg/ *.avi
Sensor 1/2,9
Tamafio de pixel 2,8 um
Sensibilidad 3800 mV/Lux-s
Rango espectral 410-1100 nm

Configuracién manual

balance de blancos, control de exposicién

Salida (conectores)

microSD, miniUSB

Fuente de alimentacion
(microscopio)

110-220V;5V, 1A
mediante cable USB; bateria
incorporada de 2200 mAh
(tiempo de funcionamiento:
4 horas, tiempo de carga:
20 horas)

110-220V;5V, 1A
mediante cable USB

Fuente de alimentacién (mando a
distancia por infrarrojos)

2 pilas AAA (no incluido)




Rango de temperaturas de

" N -20...+70 °C
funcionamiento

Levenhuk se reserva el derecho a modificar o descatalogar cualquier producto sin previo
aviso.

Cuidado y mantenimiento

. Nunca, bajo ninguna circunstancia, mire directamente al sol, a otra fuente
de luz intensa o a un laser a través de este instrumento, ya que esto podria
causar DANO PERMANENTE EN LA RETINA y CEGUERA.

. Tome las precauciones necesarias si utiliza este instrumento acompafado de
nifios o de otras personas que no hayan leido o que no comprendan totalmente
estas instrucciones.

. Tras desembalar el microscopio y antes de utilizarlo por primera vez, compruebe
el estado y la durabilidad de cada componente y cada conexidn.
. No intente desmontar el instrumento usted mismo bajo ningtin concepto, ni

siquiera para limpiar el espejo. Si necesita repararlo o limpiarlo, contacte con el
servicio técnico especializado que corresponda a su zona.

. Proteja el instrumento de impactos subitos y de fuerza mecanica excesiva. No
aplique una presidn excesiva al ajustar el foco. No apriete demasiado los tornillos
de bloqueo.

. No toque las superficies dpticas con los dedos. Para limpiar el exterior del instrumento,

utilice inicamente los pafios y herramientas de limpieza especiales de Levenhuk. No
limpie las superficies dpticas con fluidos corrosivos ni a base de acetonas.

. No limpie las particulas abrasivas, como por ejemplo arena, con un pafio.
Unicamente séplelas o bien pase un cepillo blando.

. No utilice este dispositivo durante periodos largos de tiempo ni lo deje sin atender
bajo la luz directa del sol. Protéjalo del agua y la alta humedad.

. Tenga cuidado durante las observaciones y cuando termine recuerde volver a
colocar la cubierta para proteger el dispositivo del polvo y las manchas.

. Si no va a utilizar el microscopio durante periodos largos de tiempo, guarde las
lentes del objetivo y los oculares por separado del microscopio.

. Guarde el instrumento en un lugar seco y fresco, alejado de acidos peligrosos y otros
productos quimicos, radiadores, de fuego y de otras fuentes de altas temperaturas.

. Cuando uses el microscopio intenta no hacerlo cerca de materiales o sustancias

inflamables (benceno, papel, cartdn, plastico, etc.) ya que la base puede calentarse
con el uso y suponer un riesgo de incendio.

. Desconecta siempre el microscopio de la fuente de alimentacidn antes de abrir la
base o cambiar la bombilla. Independientemente del tipo de ldmpara (haldgena o
incandescente), dale tiempo de enfriarse antes de cambiarla y sustittyela siempre
por otra del mismo tipo.

. Utiliza siempre una fuente de alimentacion con el voltaje apropiado, el indicado
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en las especificaciones de tu nuevo microscopio. Si conectas el instrumento a un
enchufe distinto podrias dafar el circuito eléctrico, fundir la ldmpara o incluso
provocar un cortocircuito.

. En el caso de que alguien se trague una pieza pequefia o una pila, busque
ayuda médica inmediatamente.

Instrucciones de seguridad para las pilas

. Compre siempre las pilas del tamafio y grado indicado para el uso previsto.

. Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas y
nuevas, ni pilas de diferentes tipos.

. Limpie los contactos de las pilas y del instrumento antes de instalarlas.

. Asegurese de instalar las pilas correctamente segun su polaridad (+y -).

. Quite las pilas si no va a utilizar el instrumento durante un periodo largo de
tiempo.

. Retire lo antes posible las pilas agotadas.

. No cortocircuite nunca las pilas ya que podria aumentar su temperaturay podria
provocar fugas o una explosion.

. Nunca caliente las pilas para intentar reavivarlas.

. No intente desmontar las pilas.

. Recuerde apagar el instrumento después de usarlo.

. Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifios para eliminar el riesgo de
ingestion, asfixia o envenenamiento.

. Deseche las pilas usadas tal como lo indiquen las leyes de su pais.

Garantia internacional de por vida Levenhuk

Todos los telescopios, microscopios, prismaticos y otros productos 6pticos de Levenhuk,
excepto los accesorios, cuentan con una garantia de por vida contra defectos de
material y de mano de obra. La garantia de por vida es una garantia a lo largo de la vida
del producto en el mercado. Todos los accesorios Levenhuk estan garantizados contra
defectos de material y de mano de obra durante dos afios a partir de la fecha de compra
en el minorista. Levenhuk reparara o reemplazara cualquier producto o pieza que,

una vez inspeccionada por Levenhuk, se determine que tiene defectos de materiales

o de mano de obra. Para que Levenhuk pueda reparar o reemplazar estos productos,
deben devolverse a Levenhuk junto con una prueba de compra que Levenhuk considere
satisfactoria.

Esta garantia no cubre productos consumibles como bombillas (eléctricas, LED,
haldgenas, de bajo consumo y otros tipos de ldmparas), pilas (recargables y no
recargables), consumibles eléctricos, etc.

Para mas detalles visite nuestra pagina web: www.levenhuk.es/garantia

En caso de problemas con la garantia o si necesita ayuda en el uso de su producto,
contacte con su oficina de Levenhuk mas cercana.



Levenhuk Rainbow

Vigyazat: Kérjlk, a megfeleld fesziiltséggel kapcsolatban nézze meg a

mUszaki leirast, és soha ne prdbalja meg a 110 V-os eszkézt 220 V-os

DM LCD sorozatu
digitalis mikroszkopok

Kérjik, tekintse meg az 1. (készilék), a 2. (LCD-kijelz6), a 3. (vezérlépanel) és a 4.
(tartozékok) abrat. Keressen ra a mikroszkép tipuséra, és tekintse meg a késziilékre
vonatkozd 6sszes részletet.

Az elsé lépések

. Gvatosan csomagolja ki a mikroszkdpot és helyezze egyenes feliiletre.

. Csatlakoztassa a tapkabelt az alapzaton és az LCD képernyén talalhaté megfeleld
csatlakozokhoz, ezutan a hattérvilagitas és a képernyd automatikusan bekapcsol.

. A képerny6 be- és kikapcsolasahoz tartsa nyomva 2 masodpercig a képernydén
lévé ,Power on/off” (Ki-/bekapcsold) gombot.

. Helyezze a mikropreparatumot a mozgathatd tombre, és régzitse a

mintatartokkal. Helyezze a mozgathaté tombat az objektiv ala. A készletben
tanulmanyozasi célbdl azonnal hasznalhaté mikroprepardtum-készlet
talalhato. Tavolitsa el a masodik lencsesapka aljarél a ,Q.C. passed” (sikeres
mindségellendrzést igazold cimke) feliratd lencsesapkat.
. Allitsa be a hattérvilagitas fényerejét, majd a durvafékusz-allité gombbal &llitsa be
a kép tisztasagat.
A felvett képek és rogzitett felvételek elmentéséhez mikro-SD-kartyara (kilon
kaphato) van sziikség. Kapcsolja ki a mikroszképot, majd helyezze be a mikro-SD-
kartyat a mikroszkop vazanak megfeleld foglalataba ugy, hogy az a helyére pattanjon.
Behelyezéskor ne nyomja meg tulzott erével a mikro-SD-kartyat. Ha a kartya nem
illeszkedik kdnnyedén a helyére, akkor forditsa meg a kartyat.

Ha az LCD képernyd lefagy, keresse meg az LCD képerny6n hatuljan lévé ,Reset”
(Visszaallitds) gombot. A gombot egy keskeny targgyal - példaul egy kiegyenesitett
gemkapoccsal - nyomja meg. Ekkor minden beallitas visszaall a gyari alapértelmezett
beallitasra, az LCD képernyd pedig Ujraindul. A mentett fényképek és videdk nem
torlédnek.

aljzathoz csatlakoztatni (és forditva) atalakito hasznalata nélkiil. Ne feledje,

hogy az Egyesiilt Allamokban és Kanadaban a halézati fesziiltség 110V,
mig a legtdbb eurdpai orszagban 220-240 V.

Targyasztal betét iiveg

. A matt iveg targyasztal betét atlatszé mintak vagy vékony objektumszeletek
megfigyelésére hasznalhat6. Helyezze a targyasztalra, és rogzitse a helyére a
régzitécsavarral. Ezzel az liveg targyasztal betéttel alsé megvilagitési forrast kell
hasznélni a megfigyelések soran.

. Con el microscopio se suministran platinas adicionales de vidrio de color blanco
y negro. Si la muestra es blanca o brillante, para obtener un mejor contraste
de imagen, utilice la platina de vidrio negro con tan solo la iluminacidn superior
encendida. En otro caso, utilice la platina de vidrio blanco.

] ) , _
I @ MicroSD éllapotikon
@ Alldkép tizemmod

Alkalmazas menii

- 00:071 videofelvstel
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Digitalis nagyitas
Megfigyelés kdzben a kép nagyithatd a ,Up” (Fel) gomb megnyomasaval és kicsinyithetd
a ,Down” (Le) gomb megnyomasaval.

Vided tizemmad

Fénykép tizemmad Megtekintés izemméd

Képrogzités

Kép régzitése

1. Kapcsolja be a mikroszképot, és helyezze a mintat a targyasztalra.

2 Allitsa az objektivet a kivdnt magassagra a durvafékusz-allitd gombbal.

3. Allitsa be a vilagitas fényerejét (igy, hogy a minta kellden megyvildgitott legyen.

4 A durvafdkusz-4llité gomb és az optikaizoom-allité gyur( elforgatasaval allitsa be

a nagyitasi fokot és a kép élességét.

Fénykép készitéséhez nyomja meg a ,Capture” (Felvétel) gombot.

6. ,Freeze” (Kimerevitési) izemmaddban a fényképezéshez réviden nyomja meg az
,OK” gombot (kivéve: DM500).

o
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Vided régzitése

1. Nyomija meg a ,Video” (Vided) gombot a vided lizemmddra valtashoz. A mUvelet
megerdésitéseként a képernyd bal felsé sarkaban taldlhatd ikon megvaltozik.

2. Afelvétel megkezdéséhez nyomja meg a felvétel ,0K” gombot. Megjegyzés: ne
tartsa nyomva az ,0K” gombot, csak réviden nyomja meg, azutan engedie el.

3. Ardgzités ledllitdsdhoz nyomja meg ismét az ,0K” gombot.

4, Ha szeretne fényképet késziteni, mikdzben a mikroszkdp éppen videdt rogzit,
nyomja meg a ,Capture” (Felvétel) gombot. Ha ilyen mddon készit fényképet, a kép
felbontésa elképzelhetd, hogy nem lesz olyan magas, mint a vided felbontasa — a kép
mindsége rosszabb lesz.

Képek és vide6k megtekintése

Helyezze be a microSD kartyat az SD-helyre.

2. A,Video" (Vided) gomb kétszeri megnyomasaval lépjen be a megtekinté mddba.

3. A ,Right” (Jobb) és ,Left” (Bal) gombok megnyomasaval megtekintheti a képeket
és videdkat. A videofelvétel lejatszasahoz nyomja meg a ,0K” gombot.

4, Utilice el botén ,Menu” (Ment) para disponer de opciones adicionales al visualizar
una imagen estatica o un video. Pulse y mantenga pulsado el botén ,Menu” (Ment)
hasta que aparezcan las opciones.

Beallitdsok

,Menu” (Menii) gomb megnyomaséval menjen az LCD-kijelzén a beéllitasok meniibe. Az
irdnyité gombokkal valassza ki a megfelel§ paramétereket ,Menu” (Menii) gomb Gjbali
megnyomasaval mentse el a kijelolt paramétereket. A beallitdsok mentése kézben ne
kapcsolja ki a mikroszkdpot.

Datum és idé
Valassza ki a ,Date/Time” (Datum/Id8) opciét a fémeniibél a ,Down” (Le) gombbal, majd

allitsa be az aktuélis datumot és idét. A tavvezérlén lévé ,Left” (Bal) és ,Right” (Jobb)
gombokkal kivalaszthatdk a kivant adatok (csak DM500).
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Miiszaki adatok

Termékazonosité 76826 76825

Modell Levenhuk Rainbow DM500 Levenhuk Rainbow DM700
LCD LCD

Digitalis nagyitas 7-200x 10-200x

Optikai nagyitas 7-50x 10-50x

Optika anyaga optikai tiveg

Vaz mlianyag

Targyasztal 120x180 mm

Mozgathaté blokk 83x43 mm, minta tartokkal

Elességa’lll’ta’si (mas néven:
fékuszalasi) rendszer

durva, 50 mm durva, 90 mm

Megvilagitas fels6 és als6, LED
Elforgathaté, szines LCD képemyd 5 7
Megapixel (érzékel6/kép) 212

Max. felbontas (kép/vided)

4032x3024/1920x1080 px

Kép/vided formatuma *.jpg/ *.avi
Erzékels 12,9
Képpont méret 2,8 pm
Erzékenység 3800 mV/Lux-s
Szinképtartomany 410-1100 nm

Manualis beallitdsok

fehéregyensuly, felvétel vezérlés

Kimenet (csatlakozdk)

microSD, miniUSB

Tapellatas (mikroszkdp)

110-220V; 5V, 1 AUSB kabellel;
beépitett 2200 mAh

akkumulator (1zemidé: 4 6ra,
toltési idé: 20 dra)

110-220V;5V, 1 AUSB
kabellel

Tapellatas (infravoros, tavoli)

2 db AAA elem (nem része a csomagnak)

Uzemi hdmérséklet-tartomény

-20...+70°C

A Levenhuk vallalat fenntartja a jogot, hogy barmely termékét elézetes értesités nélkil
modositsa vagy kivonja a forgalombdl.



Apolas és karbantartas

Ennek az eszkdznek a hasznalataval soha, semmilyen kériilmények kozott
ne nézzen kozvetleniil a Napba, vagy egyéb, nagyon erds fényforrasba vagy
lézersugarba, mert ez MARADANDO KAROSODAST OKOZ A RETINAJABAN
ES MEG IS VAKULHAT.

Legyen kelléen évatos, ha gyermekekkel vagy olyan személyekkel egyitt hasznalja
az eszkozt, akik nem olvastak vagy nem teljesen értették meg az elébbiekben
felsorolt utasitdsokat.

A mikroszkép kicsomagoldsa utan, de még annak legelsé hasznalata el6tt
ellendrizze az alkatrészek és csatlakozasok sériilésmentes allapotét és
tartéssagat.

Barmi legyen is az ok, semmiképpen ne kisérelje meg szétszerelni az eszkozt.

Ha javitasra vagy tisztitasra szorul az eszkéz, akkor keresse fel az erre a célra
specializalddott helyi szolgaltatokozpontot.

Ovja az eszkozt a hirtelen behatasoktél és a hosszabb ideig tarté mechanikai
er6ktdl. Ne hasznaljon tulzott erét a fokusz beallitasanal. Ne hiizza tul a
szoritdcsavarokat.

Az optikai elemek fellletéhez soha ne érjen az ujjaival. Az eszkéz kiilsé
megtisztitdsahoz hasznalja a Levenhuk altal erre a célra gyartott tisztitokend6t

és optikai tisztitd eszkdzoket. Az optikai elemek tisztitdsahoz ne hasznaljon maré
hatasu vagy aceton-alapu folyadékokat.

A koptatd hatasu részecskéket, példaul a homokot ne térléssel, hanem fujassal
vagy puha ecsettel tavolitsa el a lencsékrol.

Ne hasznalja az eszkézt hosszu id6tartamon keresztil a tlizé napon, vagy ne
hagyja ott feliigyelet nélkil. Tartsa az eszkozt vizt6l és magas paratartalomtdl
védett helyen.

Legyen koriltekint6 a megfigyelések soran, mindig helyezze vissza a porvédét a

megfigyelés befejeztével, igy megdvhatja eszkozét a portdl és a szennyezddésektdl.

Ha a mikroszkép hosszabb ideig hasznalaton kivil van, akkor a mikroszképtol
elkllonitetten tarolja az objektiviencséket és a szemlencséket.

Szaraz, hivos helyen térolja az eszkdzt, veszélyes savaktdl és egyéb kémiai
anyagoktol elkiilonitetten, hésugarzoktol, nyilt langtol és egyéb, magas
hémérsékletet leadni képes forrasoktél tavol.

Lehet8ség szerint ne hasznalja a mikroszkdpot gyulékony anyagok kozelében
(benzol, papir, kartonlap, muanyag, stb.), mivel a megfigyelés soran a mikroszkép
talpazata felmelegedhet és igy tlizveszélyessé vélhat.

A talpazat kinyitasa vagy a megvilagitast biztositd izz6 kicserélése el6tt minden
esetben dramtalanitsa a mikroszkdpot. Csere elétt az izz6 tipusétol figgetlentl
(halogén vagy hagyomanyos) minden esetben varja meg, amig az izzd lehl, és
mindig ugyanolyan tipusu izz6t hasznéljon.

A tapellatast mindig a megfeleld hélozati fesziltségi szint mellett hasznalja, azaz
kovesse az Ujonnan vasarolt mikroszkdpjanak mUszaki leirdsat. Az eszkoznek a

leirastol eltérd tipusu aljzathoz torténd csatlakoztatasa tonkreteheti a mikroszkop
aramkorét, kiéghet az izzé vagy akar révidzarlatot is okozhat ezzel.

. Azonnal forduljon orvoshoz, amennyiben barki lenyelt egy kis alkatrészt
vagy elemet.

Az elemekkel kapcsolatos biztonsagi intézkedések

. Mindig a felhasznélasnak legmegfelelébb méret(i és fokozatu elemet vasarolja meg.

. Elemcsere soran mindig az dsszes elemet egyszerre cserélje ki; ne keverje a régi
elemeket a frissekkel, valamint a kiilonb6z6 tipust elemeket se keverje egymassal
ossze.

. Az elemek behelyezése elétt tisztitsa meg az elemek és az eszkodz egymassal érintkez6
részeit.

. Gy6z6djon meg rola, hogy az elemek a polusokat tekintve is helyesen kerlilnek az
eszkozbe (+ és -).

. Amennyiben az eszkézt hosszabb ideig nem hasznalja, akkor tavolitsa el az elemeket.

. Alemeriilt elemeket azonnal tavolitsa el.

. Soha ne zarja révidre az elemeket, mivel igy azok erésen felmelegedhetnek, szivarogni
kezdhetnek vagy felrobbanhatnak.

. Az elemek élettartamanak megnoveléséhez soha ne kisérelje meg felmelegiteni azokat.

. Hasznélat utan ne felejtse el kikapcsolni az eszkzt.

. Az elemeket tartsa gyermekektél tavol, megeldzve ezzel a lenyelés, fulladas és
mérgezés veszélyét.

A Levenhuk nemzetkozi, élettartamra sz6l6 szavatossaga

A Levenhuk vallalat a kiegészit6k kivételével az 6sszes Levenhuk gyartmanyu teleszkophoz,
mikroszkdphoz, kétszemes taves6hoz és egyéb optikai termékhez élettartamra sz6l6
szavatossagot nyujt az anyaghibak és/vagy a gyartasi hibak vonatkozasaban. Az élettartamra
sz06l6 szavatossag a termék piaci forgalmazasi iddszakanak a végéig érvényes. A Levenhuk-
kiegészitékhoz a Levenhuk-véllalat a kiskereskedelmi vésarlds napjatol szamitott két évig
érvényes szavatossagot nyUjt az anyaghibak és/vagy a gyartasi hibak vonatkozésaban. A
Levenhuk vallalat véllalja, hogy a Levenhuk véllalat 4ltali megvizsgalas soran anyaghibasnak
és/vagy gyartasi hibasnak talalt terméket vagy termékalkatrészt megjavitja vagy kicseréli.

A Levenhuk vallalat csak abban az esetben kételes megjavitani vagy kicserélni az ilyen
terméket vagy termékalkatrészt, ha azt a Levenhuk vallalat szémara elfogadhato vasarlasi
bizonylattal egyiitt visszakiildik a Levenhuk vallalat felé. Ez a szavatossag nem vonatkozik
afogydeszkozokre, példaul az izzélampakra (fliggetlendl attdl, hogy azok hagyomanyos
elektromos izzok, LED-es izzok, halogén izzdk, energiatakarékos izzok vagy mas tipusu
izzok-e), az elemekre (beleértve a nem tdlthetd elemeket és a toltheté akkumulatorokat is), az
elektromos fogyoeszkozokre stb.

Tovabbi részletekért latogasson el weboldalunkra: www.levenhuk.hu/garancia
Amennyiben garancialis probléma lépne fel vagy tovabbi segitségre van sziiksége a
termék hasznalatat illetéen, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi Levenhuk Uzlettel.



Microscopi digitali Levenhuk
Rainbow DM LCD

Attenzione: Per informazioni riguardo la corretta tensione di rete, fare
riferimento alla tabella delle specifiche; non cercare assolutamente di
collegare un dispositivo a 220 V a una presa di corrente a 110 V e viceversa

senza utilizzare un convertitore di tensione. Si tenga presente che la
tensione di rete e di 220-240 V nella maggior parte dei paesi europei e di
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Fare riferimento alle fig. 1 (strumento), 2 (schermo LCD), 3 (pannello di controllo) e
4 (accessori). Basta trovare il proprio modello di microscopio per visualizzare tutti i
dettagli dello strumento.

Fasi iniziali

. Estrarre il microscopio dalla confezione e posizionarlo con attenzione su una
superficie piana.

. Inserire il cavo di alimentazione nei relativi connettori sulla base e sullo schermo
LCD: la retroilluminazione e lo schermo si accenderanno in automatico.

. Tenere premuto il pulsante “Power on/off” (Interruttore on/off) per 2 secondi, in
modo da accendere o spegnere lo schermo.

. Posizionare il micropreparato sul tavolino mobile e fissarlo con il porta campione.

Posizionare il tavolino mobile sotto 'obiettivo. Il kit comprende un set di
micropreparati gia pronti allo studio. Rimuovere 'etichetta “Q.C. Passed” (controllo
qualita superato) dal fondo della seconda copertura della lente.

. Regolare la luminosita della retroilluminazione e la chiarezza dell'immagine
tramite la manopola di messa a fuoco grossolana.

Per salvare le immagini catturate e i video registrati & necessaria una scheda microSD
(da acquistare separatamente). Spegnere lo strumento e inserire la scheda microSD nel
corrispondente slot sul corpo del microscopio, fino a bloccarla in posizione con un clic.
Non applicare una forza eccessiva quando si inserisce la scheda microSD. Provare a
ruotare la scheda nel caso in cui non si blocchi facilmente in posizione.

In caso di blocco dello schermo LCD, cercare il pulsante “Reset” sul retro dello schermo.
Premere il pulsante utilizzando un oggetto sottile, come l'estremita di una graffetta
aperta. Cosi facendo, verranno ripristinate le impostazioni di fabbrica e lo schermo LCD
verra riavviato. Le foto e i video salvati non saranno cancellati.

Inserto in vetro per il tavolino
. E possibile utilizzare un inserto in vetro satinato per l'osservazione di campioni
trasparenti o tagliati in sezioni sottili. L'inserto va posizionato sul tavolino e fissato
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110V negli Stati Uniti e in Canada.

con la vite di bloccaggio. Si consiglia di utilizzare l'illuminazione dal basso per
effettuare osservazioni tramite questo inserto in vetro.

. Ulteriori vetrini bianchi e neri sono forniti assieme al microscopio. Se il campione
& bianco o luminoso, allora ¢ consigliato usare un vetrino nero per migliorare il
contrasto e illuminarlo solo dall’alto. In caso contrario, usare un vetrino bianco.

11
, @ Icona stato microSD
g Modalita fermo immagine

Menu dell’applicazione

- 00:01 Registrazione video
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Ingrandimento digitale
Durante le osservazioni, premere il pulsante “Up” (Su) per ingrandire l'immagine e
“Down” (Giu) per rimpicciolirla.

Modalita video

Modalita foto Modalita riproduzione

Cattura un'immagine

Cattura di un’immagine

1. Accendi il microscopio e posiziona un campione sul tavolino.

2. Posizionare 'obiettivo all’altezza desiderata usando la manopola di messa a fuoco
grossolana.

3. Regolare la luminosita, in modo che il campione sia illuminato uniformemente.

4. Regolare l'ingrandimento e la nitidezza dell'immagine ruotando la manopola di
messa a fuoco grossolana e l'anello dello zoom ottico.

5. Per scattare una foto, premere il pulsante “Capture” (Cattura).

6. In modalita “Freeze” (Blocco), tenere premuto brevemente il pulsante “OK” per
scattare una foto (tranne DM500).



Registrazione di un video

1. Premere il pulsante “Video” per passare in modalita video. L’icona nell'angolo
superiore sinistro dello schermo cambiera di conseguenza.

2. Premere il pulsante “OK” per iniziare la registrazione. Nota: non tenere premuto il

pulsante “OK™: esercitare una pressione veloce e quindi rilasciare il pulsante.

Premere nuovamente il pulsante “OK” per fermare la registrazione.

4, Premere il pulsante “Capture” (Cattura) per scattare una foto mentre il microscopio
sta registrando un video. L'immagine scattata in questo modo potrebbe non avere
la stessa risoluzione del video: la qualita dell'immagine risultera inferiore.

w

Visualizzare foto e video

1. Inserire la scheda microSD nell'apposito slot.

2. Premere due volte il pulsante “Video” per passare alla modalita di visualizzazione.

3. Premere i pulsanti “Right” (Destra) e “Left” (Sinistra) per scorrere tra le foto e i
video. Premere il pulsante “OK” per riprodurre un video.

4, Usare il pulsante “Menu” (Menu) per avere accesso a ulteriori opzioni durante la
riproduzione di un'immagine o un video. Tenere premuto il pulsante “Menu” fino
alla comparsa delle opzioni.

Setup

Premere il pulsante “Menu” (MenU) per entrare nel menl impostazioni dello schermo
LCD. Usare i pulsanti di controllo per selezionare i parametri necessari. Premere di
nuovo il pulsante “Menu” (MenU) per salvare i parametri selezionati. Non spegnere il
microscopio mentre ¢ in corso il salvataggio delle impostazioni. Riavviare il microscopio
dopo aver applicato le impostazioni.

Data e ora

Selezionare “Date/Time" (Data/Ora) dal menu principale premendo il pulsante “Down*
(Git) e quindi impostare data e ora correnti. E possibile usare i pulsanti “Left” (Sinistra) e
“Right” (Destra) sul telecomando per selezionare i dati desiderati (solo DM500).

Specifiche
ID prodotto 76826 76825
Modello Levenhuk Rainbow DM500 Levenhuk Rainbow DM700
LCD LCD
Ingrandimento digitale 7-200x 10-200x
Ingrandimento ottico 7-50x 10-50x

Materiale delle ottiche

vetro ottico

Corpo

plastica

Tavolino

120x180 mm

Blocco mobile

83x43mm, con portacampione

Sistema di messa a fuoco

grossolana, 50 mm | grossolana, 90 mm

Illuminazione

superiore e inferiore, LED

Schermo LDC a colori e girevole

5" | 7"

Megapixel (sensore/immagine)

2/12

Risoluzione massima (immagine/
video)

£4032x3024/1920x1080 px

Immagine/formato video *.jpg/ *.avi
Sensore 1/2,9
Dimensione pixel 2,8pum

Sensibilita

3800 mV/Lux-s

Range spettrale

410-1100nm

Impostazioni manuali

bilanciamento del bianco, controllo esposizione

Uscite (connettori)

microSD, miniUSB

Alimentazione (microscopio)

110-220V;5V, 1A
tramite cavo USB;
batteria incorporata
da 2200 mAh (durata: 4 ore;
tempo di ricarica: 20 ore)

110-220 V; 5V, 1 A tramite
cavo USB

Alimentazione (telecomando IR)

batterie AAA 2 pz. (non incluso)




Intervallo temperature di

. -20...+70 °C
funzionamento

Levenhuk si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o sospenderne la
produzione senza alcun preavviso.

Cura e manutenzione

. Non utilizzare in nessun caso questo apparecchio per guardare
direttamente il sole, un’altra sorgente di luce ad alta luminosita o un laser,
perché ci6 potrebbe provocare DANNI PERMANENTI ALLA RETINA e
portare a CECITA.

. Nel caso si utilizzi l'apparecchio in presenza di bambini o altre persone che non
siano in grado di leggere o comprendere appieno queste istruzioni, prendere le
precauzioni necessarie.

. Dopo aver disimballato il microscopio e prima di utilizzarlo per la prima volta,
verificare l'integrita e lo stato di conservazione di tutte le componenti e le
connessioni.

. Non cercare per nessun motivo di smontare autonomamente 'apparecchio. Per

qualsiasi intervento di riparazione e pulizia, contattare il centro di assistenza
specializzato di zona.

. Proteggere 'apparecchio da urti improvvisi ed evitare che sia sottoposto ad
eccessiva forza meccanica. Durante la messa a fuoco, non applicare una forza
eccessiva. Non stringere eccessivamente le viti di bloccaggio.

. Non toccare le superfici ottiche con le dita. Per pulire l'esterno dell'apparecchio,
utilizzare soltanto le salviette apposite e gli strumenti di pulizia dell'ottica appositi
offerti da Levenhuk. Non utilizzare fluidi corrosivi o a base di acetone per pulire
U'ottica del dispositivo.

. Per rimuovere eventuali particelle abrasive, ad esempio sabbia, dalle lenti, non
strofinare, ma soffiare oppure utilizzare una spazzola morbida.

. Non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi e non lasciarlo incustodito sotto i
raggi diretti del sole. Non esporre il dispositivo all'acqua o a elevata umidita.

. Prestare attenzione durante le osservazioni e, una volta terminato, rimettere
sempre il coperchio protettivo per proteggere 'apparecchio da polvere e macchie.

. Se non si intende utilizzare il microscopio per periodi prolungati, conservare le
lenti obiettivo e gli oculari separatamente dal microscopio.

. Conservare l'apparecchio in un posto fresco e asciutto, al riparo da acidi pericolosi

e altri prodotti chimici, da apparecchi di riscaldamento, da fiamme libere e da altre
fonti di calore.

. Cercare di non utilizzare il microscopio in prossimita di materiali o sostanze
infiammabili (benzene, carta, cartone ecc), poiché la base potrebbe riscaldarsi
durante l'utilizzo e rappresentare un rischio di incendio.

. Disconnettere sempre il microscopio dall’alimentazione prima di aprire la base o
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sostituire la lampadina di illuminazione. Indipendentemente dal tipo di lampadina
(alogena o a incandescenza), attendere che si sia raffreddata prima di cercare di
sostituirla e sostituirla sempre con una lampadina dello stesso tipo.

. Utilizzare sempre un’alimentazione di tensione adeguata, cioé quella indicata nelle
specifiche del microscopio. Collegare lo strumento a una presa di alimentazione
differente potrebbe provocare il danneggiamento dei circuiti elettrici del
microscopio, bruciare la lampadina o addirittura causare un corto circuito.

. In caso di ingestione di una parte di piccole dimensioni o di una batteria,
richiedere immediatamente assistenza medica.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

. Acquistare batterie di dimensione e tipo adeguati per l'uso di destinazione.

. Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente, evitando accuratamente
di mischiare batterie vecchie con batterie nuove oppure batterie di tipo differente.

. Prima della sostituzione, pulire i contatti della batteria e quelli dell'apparecchio.

. Assicurarsi che le batterie siano state inserite con la corretta polarita (+ e -).

. Se non si intende utilizzare 'apparecchio per lungo periodo, rimuovere le batterie.

. Rimuovere subito le batterie esaurite.

. Non cortocircuitare le batterie, perché cio potrebbe provocare forte riscaldamento,
perdita di liquido o esplosione.

. Non tentare di riattivare le batterie riscaldandole.

. Dopo l'utilizzo, non dimenticare di spegnere 'apparecchio.

. Per evitare il rischio di ingestione, soffocamento o intossicazione, tenere le

batterie fuori dalla portata dei bambini.

Garanzia internazionale Levenhuk

Tutti i telescopi, i microscopi i binocoli e gli altri prodotti ottici Levenhuk, ad eccezione
degli accessori, godono di una garanzia a vita per i difetti di fabbricazione o dei
materiali. Garanzia a vita rappresenta una garanzia per la vita del prodotto sul mercato.
Tutti gli accessori Levenhuk godono di una garanzia di due anni a partire dalla data

di acquisto per i difetti di fabbricazione e dei materiali. Levenhuk riparera o sostituira

i prodotti o relative parti che, in seguito a ispezione effettuata da Levenhuk, risultino
presentare difetti di fabbricazione o dei materiali. Condizione per 'obbligo di riparazione
o sostituzione da parte di Levenhuk di tali prodotti & che il prodotto venga restituito

a Levenhuk unitamente ad una prova d'acquisto la cui validita sia riconosciuta da
Levenhuk.

Questa garanzia non copre le parti consumabili, come le lampadine (elettriche, LED,
alogene, a risparmio energetico o altri tipi di lampadine), batterie (ricaricabili e non
ricaricabili), parti elettriche consumabili, ecc.

Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web: eu.levenhuk.com/warranty

Per qualsiasi problema di garanzia o necessita di assistenza per l'utilizzo del prodotto,
contattare la filiale Levenhuk di zona.



Mikroskopy cyfrowe
Levenhuk z serii
Rainbow DM LCD

PL

Szczegétowe informacje podano na rys. 1 (urzadzenie), 2 (ekran LCD), 3 (panel
sterowania) i 4 (akcesoria). Znajdz sw6j model mikroskopu i zobacz wszystkie szczegéoty
dotyczace urzadzenia.

Rozpakowanie i pierwsze kroki

. Ostroznie wyjmij mikroskop z opakowania i umies¢ go na ptaskiej powierzchni.

. Podtacz przewdd zasilajacy do odpowiednich ztaczy w podstawie oraz w ekranie
LCD. Podswietlenie i ekran wtacza sie wtedy automatycznie.

. Nacisnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk , Power on/off” (Wt./wyt. zasilania)
na ekranie, aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ ekran.

. Umies¢ preparat mikroskopowy na ruchomym bloku i zamocuj go w uchwytach

do preparatow. Umies¢ ruchomy blok pod obiektywem. Zestaw zawiera gotowe
preparaty do badania. Wyjmij ostone soczewki oznaczona symbolem ,Q.C. passed”
(kontrola jakosci zaakceptowana) z dna ostony drugiej soczewki.
. Wyreguluj jasnos$¢ podswietlenia i ustaw ostros¢ obrazu przy uzyciu pokretta
zgrubnej regulacji ostrosci.
Na (dostepnej osobno) karcie microSD zapisywane sg zdjecia i nagrane filmy. Wytacz
mikroskop i wsuwai karte microSD to odpowiedniego gniazda w obudowie mikroskopu
az do momentu jej zablokowania (odgtos klikniecia). Podczas umieszczania karty
microSD w gniezdzie nie wywiera¢ na nig nadmiernej sity. Jezeli umieszczenie karty w
gniezdzie sprawia trudnosci, nalezy jg obracic.
Jesli ekran LCD zawiesi sig, poszukaj przycisku ,Reset” (Resetuj) z tytu ekranu LCD.
Uzyj waskiego przedmiotu, takiego jak wyprostowany spinacz do papieru, aby nacisna¢
przycisk. Spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawien do domyslnych ustawien
fabrycznych i ponowne uruchomienie ekranu LCD. Zapisane zdjecia oraz filmy nie
zostang usunigte.

Uwaga: Prosimy zapoznac sie z tabelg z danymi technicznymi i sprawdzi¢
poprawng wartos¢ napigcia sieciowego. Nie nalezy podtaczac urzadzenia

o napigciu 220 V do gniazdka o napieciu 110 V ani na odwrat bez uzycia
przetwornika. Nalezy pamigtac, ze napiecie sieciowe w wiekszosci panstw
europejskich wynosi 220-240 V, natomiast w USA i Kanadzie - 110 V.

Szklany stolik

. Stolik ze szkta matowego moze by¢ wykorzystywany do obserwacji
przezroczystych preparatéw lub preparatéw w formie cienkich warstw materiatu.
Umies¢ preparat na stoliku i unieruchom go za pomoca $ruby blokujacej. Podczas
obserwacji z uzyciem szklanego stolika nalezy korzystac z dolnego Zrodta Swiatta.

. Wraz z mikroskopem sa dostarczane dodatkowe czarne i biate szkietka
mikroskopowe. Jezeli preparat jest biaty lub jasny, w celu uzyskania lepszego
kontrastu obrazu nalezy uzy¢ czarnego szkietka mikroskopowego z wtgczonym
tylko gérnym oswietleniem. W przeciwnym razie nalezy uzy¢ biatego szkietka.
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Menu aplikacji

- 00:01 Nagrywanie filméw
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Powigkszenie cyfrowe
Podczas obserwacji nacisnij przycisk ,Up” (W gére), aby powigkszy¢ obraz lub ,Down” (W
dét), aby zmniejszy¢ jego powigkszenie.

Ikona stanu karty

Tryb wideo microSD

Tryb obrazu
nieruchomego

Tryb zdje¢ Tryb przegladania

Rejestruj obraz

Przechwytywanie obrazu

1. Wiacz mikroskop i umie$¢ preparat na stoliku.

2 Ustaw obiektyw na zadanej wysokosci przy uzyciu pokretta zgrubnej regulacji ostrosci.

3. Wyreguluj jasno$¢ oswietlenia, aby probka byta rowno o$wietlona.

4 Wyreguluj powiekszenie i ostros¢ obrazu, obracajac pokretto zgrubnej regulacji

ostrosci oraz pierscien powiekszenia optycznego.

Aby zrobi¢ zdjecie, nacisnij przycisk ,Capture” (Rejestrowanie).

6. W trybie wstrzymania nagrywania, nacisnij krotko przycisk ,0K”", aby zrobi¢
zdjecie (oprocz DM500).

o
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Nagrywanie filmu

1. Nacisnij przycisk ,Video” (Wideo), aby przejs¢ do trybu wideo. lkona w lewym
goérnym rogu ekranu zmieni sie.

2. Nacisnij przycisk ,,0K”, aby rozpocza¢ nagrywanie. Uwaga: nie przytrzymuj

wecisnietego przycisku ,0K”; zamiast tego, nacisnij go krétko i zwolnij.

Nacisnij ponownie przycisk ,0K”", aby wstrzymac nagrywanie.

4, Nacisnij przycisk ,Capture” (Rejestrowanie), aby zrobi¢ zdjecie, gdy mikroskop
jest w trybie nagrywania filméw. Zdjecie zrobione w ten sposdb moze nie mie¢ tak
wysokiej rozdzielczosci jak rozdzielczos¢ filmu - jako$¢ obrazu bedzie nizsza.

w

Wyswietlanie zdje¢ i filméw

1. W16z karte pamigci microSD do gniazda SD.

2. Dwukrotnie nacisnij przycisk ,Video” (Filmy), aby przejs¢ do trybu wys$wietlania.

3. Naciskaj przyciski ,Right” (W prawo) i ,Left” (W lewo), aby wyswietlac zdjecia oraz
filmy. Naciénij przycisk ,0K”", aby rozpocza¢ odtwarzanie filmu.

4, Nacisnij przycisk ,Menu”, aby wyswietli¢ dodatkowe opcje podczas ogladania
nieruchomych obrazéw lub filméw. Naci$nij i przytrzymaj przycisk ,Menu” do
momentu pojawienia sie opcji.

Konfiguracja

Nacisnij przycisk ,Menu”, aby przejs$¢ do menu ustawien ekranu LCD. Uzyj przyciskow
sterowania, aby wybrac¢ zadane parametry. Nacisnij ponownie przycisk ,Menu”, aby
zapisac¢ wybrane parametry. Nie wytaczac zasilania mikroskopu podczas zapisywania
ustawien. Po zastosowaniu ustawien uruchom ponownie mikroskop.

Data i czas

Wybierz ,Data/Czas w” menu gtdwnym przyciskiem w ,Down” (Dé6t) i ustaw biezacg
date i godzine. Mozesz uzywac przyciskow ,Left” (W lewo) i ,Right” (W prawo) na pilocie,
aby wybra¢ zadane dane (pouze DM500).
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Dane techniczne

Identyfikator produktu 76826 76825

Model Levenhuk Rainbow DM500 Levenhuk Rainbow DM700
LCD LCD

Powiekszenie cyfrowe 7-200x 10-200x

Powiekszenie optyczne 7-50x 10-50x

Materiat uktadu optycznego

szkto optyczne

Korpus

plastikowy

Stolik

120x180 mm

Ruchomy blok

83x43 mm, z zaczepami do preparatow

Mechanizm regulacji ostrosci

zgrubne, 50 mm | zgrubne, 90mm

Oéwietlenie gérne i dolne, LED
Obracany kolorowy ekran LCD 5" | 7"
Megapiksele (matryca/obraz) 212

Maks. rozdzielczos¢ (obraz/film)

4032x3024/1920x1080 px

Format obraz/film *jpg/ *.avi
Czujnik 1/2,9
Rozmiar pikseli 2,8um
Czutos¢ 3800 mV/Lux-s
Zakres spektralny 410-1100 nm

Ustawienia reczne

balans bieli, kontrola ekspozycji

Wyjscie (ztacza)

microSD, miniUSB

Zasilanie (mikroskop)

110-220V; 5V, 1 A via przewdd
USB; wbudowany akumulator
2200 mAh (czas pracy: 4 godziny,
czas tadowania: 20 godzin)

110-220V; 5V, 1 Avia
przewdd USB

Zasilanie (pilot na podczerwien)

2 szt., baterie AAA (sprzedawany osobno)

Zakres temperatury pracy

-20...+70°C

Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakonczenia produkcji
dowolnego produktu bez wczesniejszego powiadomienia.




Konserwacja i pielegnacja

. Pod zadnym pozorem nie wolno kierowa¢ przyrzadu bezposrednio na
stonce, $wiatto laserowe lub inne zrédto jasnego $wiatta, poniewaz moze
to spowodowaé TRWALE USZKODZENIE SIATKOWKI lub doprowadzi¢ do
SLEPOTY.

. Zachowaj szczegélng ostroznosé, gdy urzadzenia uzywaja dzieci lub osoby,
ktdre nie w petni zapoznaty sie z instrukcjami.

. Po rozpakowaniu mikroskopu i przed jego pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢
stan i prawidtowos$¢ podtaczenia kazdego elementu.
. Nie podejmuj préb samodzielnego demontazu urzadzenia, nawet w celu

wyczyszczenia lustra. W celu wszelkich napraw i czyszczenia skontaktuj sie z
punktem serwisowym.

. Chron przyrzad przed upadkami z wysokosci i dziataniem nadmiernej sity
mechanicznej. Nie nalezy uzywa¢ nadmiernej sity podczas ustawiania ostrosci. Nie
nalezy dokrecac zbyt mocno $rub blokujacych.

. Nie dotykaj powierzchni optycznych palcami. Do czyszczenia zewnetrznych
powierzchni przyrzadu uzywaj tylko specjalnych sciereczek i narzedzi do
czyszczenia optyki Levenhuk. Nie czy$¢ uktadu optycznego za pomoca srodkow
zracych lub zawierajacych aceton.

. Czasteczki $cierajace, takie jak ziarna piasku, powinny by¢ zdmuchiwane z
powierzchni soczewek lub usuwane za pomocg miekkiej szczotki.

. Nie wystawiaj przyrzadu na dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych. Trzymaj
z dala od wody. Nie nalezy przechowywac¢ w warunkach wysokiej wilgoci.

. Podczas obserwacji nalezy zachowa¢ ostrozno$¢. Po zakoniczeniu obserwacji

zatoz ostone przeciwpytowa w celu zabezpieczenia mikroskopu przed kurzem i
zanieczyszczeniami.

. W przypadku korzystania z mikroskopu przez dtuzszy czas soczewki obiektywowe
i okulary oraz mikroskop nalezy przechowywa¢ osobno.
. Przyrzad powinien by¢ przechowywany w suchym, chtodnym miejscu, z dala od

kurzu, niebezpiecznych kwaséw oraz innych substancji chemicznych, grzejnikdéw,
otwartego ognia i innych Zrddet wysokiej temperatury.

. Staraj sie nie korzystac¢ z mikroskopu w poblizu tatwopalnych materiatéw lub
substancji (benzenu, papieru, kartonu, tworzywa sztucznego itp.), poniewaz
nagrzewajaca sie podczas uzytkowania podstawa moze powodowac ryzyko pozaru.

. Przed kazdym otwarciem podstawy lub wymiana lampy odtaczaj mikroskop od
Zrodta zasilania. Przed wymiana lampy, niezaleznie od jej rodzaju (halogenowa
lub zarowa), zaczekaj, az jej temperatura spadnie. Lampy wymieniaj zawsze na
modele tego samego typu.

. Pamietaj, aby moc zasilania byta dopasowana do napiecia - jest ono podane w
danych technicznych nowego mikroskopu. Podtaczenie do gniazda zasilajacego
o0 innej mocy moze spowodowa¢ uszkodzenie zespotu obwodéw elektrycznych
przyrzadu, spalenie lampy, a nawet zwarcie.

. W przypadku potknigcia matej czesci lub baterii nalezy natychmiast zwrécié¢
sie¢ 0 pomoc medyczna.

Instrukcje dotyczace bezpiecznego obchodzenia sig z
bateriami

. Nalezy uzywac baterii odpowiedniego typu i w odpowiednim rozmiarze.

. Nalezy wymienia¢ wszystkie baterie jednoczesnie; nie nalezy taczy¢ starych i
nowych baterii ani baterii réznych typéw.

. Przed wtozeniem baterii nalezy wyczyscic styki baterii i urzadzenia.

. Podczas wktadania baterii nalezy zwraca¢ uwage na ich bieguny (znaki +i -).

. Jesli sprzet nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy wyjac baterie.

. Zuzyte baterie nalezy natychmiast wyjac.

. Nie doprowadza¢ do zwarcia baterii, poniewaz wigze sie to z ryzykiem powstania
wysokich temperatur, wycieku lub wybuchu.

. Nie ogrzewa¢ baterii w celu przedtuzenia czasu ich dziatania.

. Nalezy pamieta¢ o wytaczeniu urzadzenia po zakonczeniu uzytkowania.

. Baterie przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci, aby uniknaé ryzyka

potkniecia, uduszenia lub zatrucia.

Gwarancja miedzynarodowa Levenhuk

Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrzady optyczne Levenhuk, za
wyjatkiem akcesoridw, posiadaja dozywotnia gwarancje obejmujaca wady materiatowe
i wykonawcze. Dozywotnia gwarancja to gwarancja na caty okres uzytkowania produktu.
Wszystkie akcesoria Levenhuk sg wolne od wad materiatowych i wykonawczych i
pozostang takie przez dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi
lub wymieni produkty lub ich czesci, w przypadku ktdrych kontrola prowadzona przez
Levenhuk wykaze obecnos$¢ wad materiatowych lub wykonawczych. Warunkiem
wywigzania sie przez firme Levenhuk z obowigzku naprawy lub wymiany produktu

jest dostarczenie danego produktu firmie razem z dowodem zakupu uznawanym przez
Levenhuk.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje czesci eksploatacyjnych, takich jak zaréwki
(elektryczne, LED, halogenowe, energooszczedne i inne), baterie (akumulatory i zwykte),
akcesoria elektryczne itd.

Wigcej informacji na ten temat znajduje sie na stronie: pl.levenhuk.com/gwarancja

W przypadku watpliwosci zwigzanych z gwarancja lub korzystaniem z produktu, prosze
skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem Levenhuk.
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Microscopios digitais da série
Levenhuk Rainbow DM LCD

Atencdo: Consulte a tabela de especificagdes para a voltagem correta.
Nunca tente conectar um dispositivo 110V a uma saida 220V, e vice-versa,

sem o uso de um transformador. Lembre-se que a voltagem nos EUA e

no Canada é 110V e que, na maioria dos paises europeus, a voltagem é
220-240V.

PT

Consulte a Fig. 1 (dispositivo), 2 (ecra LCD), 3 (painel de controlo) e 4 (acessérios).
Encontre o modelo do seu microscépio e veja todos os detalhes do dispositivo.

Iniciar

. Remova o microscdpio da embalagem cuidadosamente e coloque-o numa
superficie plana.

. Insira o cabo de alimentagdo nos conectores correspondentes na base e no ecrd

LCD e, em seguida, a luz de fundo e o ecrd acendem-se automaticamente.

. Prima sem soltar o botdo “Power on/off" (Ligar/desligar) durante 2 segundos no
ecra para ligar e desligar o ecra.
. Coloque a micropreparagdo no bloco amovivel e fixe-a com os suportes para

espécimes. Coloque o bloco amovivel debaixo da objetiva. O kit inclui um conjunto
de micropreparagdes prontas para estudo. Retire a tampa da lente com a etiqueta
“Q.C. passed” (controlo de qualidade aprovado) a partir da parte inferior da
segunda tampa da lente.

. Ajuste a luminosidade da luz de fundo e ajuste a claridade da imagem com o botdo
de focagem aproximada.

E necessario um cartdo microSD (comprado em separado) para guardar imagens
capturadas e videos gravados. Desligue o microscépio e insira o cartdo microSD na
ranhura correspondente no corpo do microscépio até que fique encaixado com um
clique. N3o aplique forca excessiva ao inserir o cartdo microSD. Tente rodar o cartdo, se
ndo ficar encaixado com facilidade.

Se 0 ecrd LCD bloquear, procure o botdo “Reset” (Repor) na parte de tras do ecrd LCD.
Utilize um objeto estreito, como, por exemplo, um clipe esticado, para premir o botdo.
Assim, todas as defini¢Ges serdo repostas para as predefini¢des de fabrica e o ecrd LCD
sera reiniciado. As fotografias ou os videos guardados n&o ser3o eliminados.

Area de insercdo de vidro da platina.
. A drea de insercdo de vidro fosco da platina pode ser usada para observacdes de
espécimes transparentes ou amostras finas de objetos. Coloque-a na platina e
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fixe-a no devido lugar com o parafuso de bloqueio. A fonte de iluminagdo inferior
deve ser usada durante observagdes com esta area de insercdo de vidro da platina.

. As ldminas de vidro pretas e brancas adicionais s3o fornecidas com o microscépio.
Se o espécime for branco ou brilhante, para um melhor contraste de imagem,
utilize uma ldmina de vidro preta apenas com a iluminag&o superior acesa. Caso
contrério, utilize uma [dmina de vidro branca.

1 icone de estado de
TF / microSD

g Modo de imagem estética

>

Menu da aplicacdo

- 0001 Gravacdo de video

fe]
®

Ampliac3o digital
Durante as observacdes, prima o botdo “Up” (Para cima) para ampliar aimagem e o
botdo “Down” (Para baixo) para reduzir a imagem.

Modo de video

Modo de fotografia Modo de revisdo

Capturar uma
imagem

Capturar uma imagem

1. Ligue o microscdpio e coloque uma amostra na platina.

2. Defina a objetiva para a altura desejada utilizando o botdo de focagem
aproximada.

3. Ajuste o brilho da iluminag&o, de modo a que o espécime esteja uniformemente
iluminado.

4. Ajuste a ampliagdo e a nitidez da imagem rodando o botdo de focagem
aproximada e o anel de zoom ético.

5. Para tirar uma fotografia, prima o botdo “Capture” (Capturar).

6. No modo “Freeze” (Fixar), prima brevemente o botdo “OK” para tirar uma

fotografia (exceto DM500).



Gravar um video

1. Prima o botdo de “Video” (Video) para mudar para o modo de video. O icone no
canto superior esquerdo do ecrd serd alterado ao confirmar.

2. Prima o bot&o de “OK” para iniciar a gravagdo. Nota: ndo mantenha o bot&o “OK”

premido; em vez disso, prima brevemente o bot&o e solte-o.

Prima novamente o botdo “OK” para parar a gravagdo.

4, Prima o bot&o “Capture” (Capturar) para tirar uma fotografia enquanto o
microscdpio esta a gravar um video. Se tirar uma fotografia desta forma, a
resolucdo de imagem podera ndo ser tao elevada como a resolucéo de video — a
qualidade de imagem sera inferior.

w

Ver fotografias e videos

1. Insira o cartdo microSD na ranhura SD.

2. Prima o botdo “Video" duas vezes para ativar o modo de visualizacdo.

3. Prima os botdes “Right” (Para a direita) e “Left” (Para a esquerda) para ver as
imagens e os videos. Prima o botdo “OK” para comegar a reproduzir o video.

4, Utilize o botdo “Menu” para aceder a opg¢des adicionais quando visualizar uma
imagem estatica ou video. Prima sem soltar o botdo “Menu” até aparecerem as
opgoes.

Configurar

Prima o bot&o “Menu” para aceder ao menu de defini¢des do ecra LCD. Utilize os
botdes de controlo para selecionar os pardmetros necessarios. Prima novamente o
bot&o “Menu” para guardar os pardmetros selecionados. Nao desligue a alimentacdo
do microscdpio enquanto guarda as defini¢des. Reinicie o microscdpio apds aplicar as
configuragdes.

Data e hora

Selecione “Date/Time” (Data/hora) no menu principal com o bot&o para baixo e defina
a data e hora atuais. Pode utilizar os botdes “Left” (Esquerda) e “Direita” (Right) no
controlo remoto para selecionar os dados necessarios (nur DM500).

Especificacdes

ID de produto

76826 76825

Levenhuk Rainbow DM500 Levenhuk Rainbow DM700

Modelo LcD LcD
Ampliagio digital 7-200x 10-200x
Ampliagdo dtica 7-50x 10-50x
Material 6tico vidro dtico

Corpo plastico

Platina 120x180 mm

Bloco mével 83x43 mm, om suportes de espécimes
Foco grosso, 50 mm | grosso, 90 mm
Iluminagao superior e inferior, LED

Ecra LCD a cores com rotagdo 5" | 7"
Megapixels (sensor/imagem) 2/12

Max. resolucdo (imagem/video)

£4032x3024/1920x1080 px

Formato de imagem/video *.jpg/ *.avi
Sensor 1/2,9
Tamanho do pixel 2,8 pum

Sensibilidade

3800 mV/Lux-s

Faixa espectral

410-1100nm

Definigdes manuais

equilibrio de brancos, controlo de exposicao

Saida (conectores)

microSD, miniUSB

Fonte de alimentagao
(microscopio)

110-220V; 5V, 1 A através
do cabo USB;
bateria de 2200 mAh
incorporada (tempo de
funcionamento: 4 horas,
tempo de carregamento:
20 horas)

110-220V; 5V, 1 A através
do cabo USB

Fonte de alimentag3o (IR remoto)

batterie AAA 2 pz. (non incluso)
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Intervalo de temperaturas de

. -20...+70 °C
funcionamento

Levenhuk se reserva no direito de fazer alteragdes na variedade e nas especificagdes dos
produtos sem notificagdo prévia.

Cuidado e manutencdo

. Nunca, em qualquer circunstancia, olhe diretamente para o Sol, ou para outra
fonte de luz intensa, ou para um‘laser através deste dispositivo, pois isso pode
causar DANOS PERMANENTES A RETINA e pode levar a CEGUEIRA.

. Tome as precaugdes necessarias quando usar o dispositivo com criangas, ou com
outras pessoas que nao leram, ou ndo compreenderam totalmente estas instrugdes.

. Apds desembalar o microscépio e antes de utilizé-lo pela primeira vez, verifique a
integridade e a durabilidade de todos os componentes e ligagdes.

. N&o tente desmontar o dispositivo por conta prdpria por qualquer motivo. Para fazer

consertos de qualquer tipo, por favor entre em contato com seu centro de servigos
especializados.

. Proteja o dispositivo de impactos stibitos e de forca mecénica excessiva. Nao aplique
pressdo excessiva quando estiver ajustando o foco. Nao aperte demasiado os
parafusos de bloqueio.

. N&o toque nas superficies dpticas com seus dedos. Para limpar o exterior do
dispositivo, use apenas lengos especiais para limpeza e ferramentas especiais de
limpeza 6ptica da Levenhuk. N&o utilize fluidos corrosivos, nem baseados em acetona
para limpar as partes 6pticas.

. Particulas abrasivas, como areia, ndo devem ser removidas com um pano. Em vez
disso, sopre-as, ou retire-as com um pincel suave.

. N&o use o dispositivo por periodos de tempo muito longos, nem o deixe abandonado
sob a luz direta do Sol. Mantenha longe de dgua e alta umidade.

. Tenha cuidado durante as suas observacdes, substitua sempre a capa protetora

antipoeira quando concluir as observagdes de modo a proteger o equipamento contra
poeiras e manchas.

. Se ndo utilizar o microscépio durante muito tempo, guarde as objetivas e os oculares
separadamente do microscépio.

. Guarde o dispositivo em um local seco e fresco, longe de acidos perigosos e outros
produtos quimicos, de aquecedores, de fogo e de outras fontes de altas temperaturas.

. Ao utilizar o microscépio, ndo o faca préximo de materiais ou substancias inflaméaveis

(benzeno, papel, cartdo, pléstico, etc.), uma vez que a base pode aquecer durante o uso
e provocar um incéndio.

. Desligue sempre o microscépio de uma fonte de alimentac&o antes de abrir a base ou
mudar de ldmpada de iluminac3o. Independentemente do tipo de ldmpada (halogéneo
ou incandescente), deixe arrefecer durante algum tempo antes de a substituir por uma
ldmpada do mesmo tipo.
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. Utilize sempre a fonte de alimentagdo com uma tensao adequada, isto é, indicada nas
especificagdes do novo microscopio. A ligagao do equipamento a uma tomada diferente pode
danificar o circuito elétrico do microscdpio, fundir a lGmpada ou provocar um curto-circuito.

. Procure um médico imediatamente se uma peca pequena ou uma pilha for
engolida.

Instrucdes de seguranca da bacteria

. Compre sempre baterias do tamanho e grau mais adequados para o uso pretendido.

. Substitua sempre o conjunto de baterias de uma s vez; tome cuidado para ndo
misturar baterias antigas com novas, ou baterias de tipos diferentes.

. Limpe os contactos da bateria, e também os do dispositivo, antes da instalacdo da
bateria.

. Certifique-se de que as baterias estdo instaladas corretamente no que respeita a sua
polaridade (+ e -).

. Remova as baterias do equipamento se este ndo for ser usado por um periodo
prolongado de tempo.

. Remova as baterias usadas prontamente.

. Nunca tente recarregar baterias primdrias, pois isso pode causar derrame,
incéndio ou explos&o.

. Nunca coloque as baterias em curto-circuito, pois isso pode causar altas temperaturas,
derrame ou explosdo.

. Nunca aqueca as baterias com o intuito de as reanimar. Ndo desmonte as baterias.

. Lembre-se de desligar os dispositivos apés a utilizagdo.

. Mantenha as baterias fora do alcance das criangas, para evitar o risco de ingestdo,
sufocacdo ou envenenamento.

. Use as baterias da forma prescrita pelas leis do seu pais.

Garantia vitalicia internacional Levenhuk

Todos os telescopios, microscépios, bindculos ou outros produtos dpticos Levenhuk, exceto
seus acessorios, s3o acompanhados de garantia vitalicia contra defeitos dos materiais e
acabamento. A garantia vitalicia é uma garantia para a vida Util do produto no mercado. Todos
os acessorios Levenhuk tém garantia de materiais e acabamento livre de defeitos por dois
anos a partir da data de compra. A Levenhuk ird reparar ou substituir o produto ou sua parte
que, com base em inspegao feita pela Levenhuk, seja considerado defeituoso em relagdo aos
materiais e acabamento. A condicdo para que a Levenhuk repare ou substitua tal produto é
que ele seja enviado a Levenhuk juntamente com a nota fiscal de compra.

Esta garantia ndo cobre partes consumiveis, tais como [dmpadas (elétricas, de LED,

de halogénio, econdmicas e outros tipos de ldmpadas), baterias (recarregdveis e ndo
recarregdveis), consumiveis elétricos etc.

Para detalhes adicionais, visite nossa pagina na internet: www.levenhuk.eu/warranty

Se surgirem problemas relacionados a garantia ou se for necessaria assisténcia no uso do
produto, contate afilial local da Levenhuk.



LindpoBbie MUKpOCKONbI
Levenhuk Rainbow DM LCD

BHUMaHMe: NoMHUTe, YTO HanpsixKeHWe ceTn B Poccum 1 6oNbLUMHCTBE
eBponemnckmx cTpaH coctaensaet 220-240 B. Ecnu Bbl XoTuTe ncnonb3oBaTh

YCTPOVICTBO B CTpaHe C ApyrM CTaHOAPTOM CeTeBOIro HanpAXeHuA,

H606X0,EWIMO BHJI0YaTb €ro B PO3eTKY TOJIbKO Yepe3 COOTBeTCTByIOLLI,VIIZ

RU

Paccmotpute pucyHru 1 (yctpoiictso), 2 (HKK-3kpaH), 3 (nynbT ynpaeneHus) u 4 (akceccyapbl).
HaimpguTe cBoto Moaeb MUKPOCKOMA U 03HAKOMBTECh CO BCEMM AeTanAMM YCTPOICTBa.

MoaroToBKa MUKpOCKoNa K pa6oTe

. AKKypaTHO pacraKymTe MUKPOCKOM 1 YCTAHOBWTE €ro Ha POBHYIO MOBEPXHOCT.

. BcraBbTe Kabesb NUTaHWA B COOTBETCTBYIOLLME Pa3beMbl B OCHOBaHUM 1 Ha HK-
3KpaHe, MOACBETKA M 3KpaH BKIIOYATCA aBTOMATUYECKN.

. [InfA nocnenyioLero BKMOYEHUA U BbIKMIOYEHUA 3KPaHa HaMUTE Ha IKpaHe
KHOTKY BKI1./BbIKJ1. M yOEPHUBANTE B TEYEHUE 2 CEKYHA.

. IMoMecTuTe Ha MOABMMKHBIM 6510K MUKpOMpenapaT 1 3aduKcupyiiTe ero

[LieprarensamMu. PacronomuTe nogBuHHbIN 610K Nof 06beKTMBOM. B KoMneKTe
ecTb Habop roTOBbIX MMKPOMPenapaToB AA U3ydeHns. CHUMWUTE KpbILLKY 06beKTUBa
¢ Hapnvuebio «Q.C. passed» ¢ HUKHEN YaCTU BTOPOI KPbILLIKKM 06beKTUBA.

. HacTpoiiTe APKOCTb MOACBETKM U OTPEryNINPYITE YETKOCTb M306parKeHs npu
MOMOLLY PYYKM rpy60oit HOKYCUPOBKM.

JnA co3aaHuA CHUMKOB U BUAEOPOSIMKOB NoTpebyeTca KapTa microSD (HeT B
KOMIEKTe). BbIKMIOUMNTE MUKPOCKOMN U BCTaBbTe KapTy microSD B cooTBeTCTBYOLLMIA
pasbeM Ha Kopryce MUKPOCKONa A0 LenyKa. He npuknaabiBaiTe U3IULLIHUX YCUIWIA,
YTObbI He NMOBPeANTL MUKPOCKOMN UK KapTy microSD. Ecnin y Bac He nosy4aeTcA BCTaBUTb
KapTy, ybeanTeCh, YTO OHa PACMOJIOKEHa BEPHO.

Ecnu MKK-aKkpaH 3aBuCHeT, HaauTe Ha ero 3aHel NaHenun KHoMKy «lepesarpyskar.
[InA HamaTVA KHOMKMU UCMONb3YiATe Y3KWUI NPeAMET, HanpuMep, PasorHyTYI0 CKPErKy.
370 cOHPOCKT BCe HACTPOMKM 40 3aBOACKUX 3Ha4YeHUI U nepe3anycTut HK-aKpaH.
CoxpaHeHHble ¢pOoTo MK BUAEO He byayT yaaneHsb!.

Bbi6op npegMeTHOro cTekna

. lpo3payHoe NpeAMeTHOE CTEKIO UCMONb3YiiTe ANIA HAbMI0AHWIA MPO3PaYHbIX
npenapaToB 1 TOHKUX CPe30B, YCTaHOBUB ero B CrieLuasibHyio NosocTb B
npeaMeTHOM cTonuKe. [InA AaHHOro TUna HabnioAeHWi peKoMeHayeTcA
MCMOJb30BaTh TOMIbKO HUMKHIOK MOMCBETKY.

KoHBepTep (MpeobpasoBaTtesib HaNpAHKeHUA).

. B KoMnneKTe ¢ MMKPOCKOMOM NOCTaBAAIOTCA [OMOHUTESbHbIE YepHOoe 1 benoe
npeaMeTHble cTekna. Ecnu npenapat uMeeT 6eyio U ApKylo OKpacky, Toraa
[ANA NyYLLIEero KOHTpacTa M306pareHna UCMonb3yiTe YepHoe NPeAMETHOE CTEKNO,
BK/I04YMB TOJIbKO BEPXHIOI MOACBETKY. B MHBIX cnyyanx ucrnonb3yioT 6enoe
npeaMeTHoe CTeKNO.

3HauKK ocHoBHOro UHTepdeiica

e
- 00'01 3anucb Bugeo

Ce]
®

Liudpposoe ysenuyexue
Bo BpeMs HabniiofeHWit HasMUTe KHOMKY «BBepx», 4T06bl yBENMUNTL N306pareHe,
KHOMKY «BHM3» — YTO6bI YMEHBLLIUTH.

MHAauKaTop ycTaHoBKU

Pexum Bugeo KapTbl microSD

I

PeuM HenoBMHOo
n3o06pameHua

Peum poTo PeuM 0630pa

Co3paHue CHUMKa

Kak caenartb cHUMoK

1. BKriounTe MUMKPOCKON M MOMEeCTUTe npenapaT Ha NpeAMEeTHbI CTOSIUK.

2. YcTaHoBKUTe 06BEKTUB Ha HYXKHOM BbICOTE MPU MOMOLLM PYYKM Fpyboi
(HOKyCMpOBKM.

3. HacTpoiiTe APKOCTb CUCTEMBI OCBELLLEHUA TaK, YTOObI 06BEKT 6biT paBHOMEPHO
OCBeLLieH.

4. HacTpoiiTe yBenmyeHme 1 pe3KocTb M306parKeHUs, BpaLLad Kosieco GoKyCUPOBKU
KOJTbLIO OMTUYECKOr O yBESTMYEHUA.

5. HaMuTe KHOMKy «CbeMKax, YTo6bl cAenaTb CHUMOK.

6. B perkmMe «CTom-Kaap» KPaTKOBPEMEHHO HamMUTe KHOMKy «OK», 4Tobbl caenatb

CHUMOK (Tonbko DM500).
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Kak sanucatb Bugeo

1. HaMuTe KHOMKY «Braeox, 4Tobbl nepenTv B persM BUaeo. 3Ha4oK B 1eBOM
BEPXHEM Yy AUCTIeA U3MEHUTCA B NMOATBEPHAEHWE Nepexoda.

2. HaMuTe KHoMKy «OK», 4Tobbl HavaTb 3anuch. [1prMeyaHue: He 3auManTe

KHOMKY «OK», KpaTKOBPEMEHHO HaXKMWTe U OTRyCTUTE.

Ha*MWTe KHOMKY NMOBTOPHO, YTO6bI OCTAHOBUTL 3aMMChb.

4. HarMuTe KHOMKY «CbeMKa», YTobbl chenaTb CHUMOK, NMOKa MUKPOCKON 3anucbiBaeT
Buaeo. Ecnu Bbl Aenaete ¢poTo TaknM 06pa3oM, paspeLlieHre M306parkeHns He
MOKET BbITb TaKMUM e BbICOKUM, KaK paspeLLeH/e BULEO — Ka4eCTBO CHUMKA
6ymeT HuKe.

w

MpocMoTp doTorpaduit u Buaeosanucem

1. BcraBbTe KapTy microSD B pazbeM.

2. [Bamabl HA*KMUTE KHOMKY «Buaeo», YTo6bl BKIIOUUTH PEXMM NPOCMOTpa.

3. J[1nA npocMoTpa cAenaHHbIX CHUMKOB U BUAE03aMNUCeN HAUMaMTe KHOMKK
«BripaBo» v «BneBo». YTobbl Ha4aTb BOCNPOU3BEAEHE BUAEO, HAXMUTE KHOMKY «OKb».

4, Mpu1 NpocMoTpe HEMOABUMKHOIO M306PaXKEHWA UM BULEO KHOMKY «MeHI0» MOMHO

ncnonb3oBaTb A4NA NpefoCcTaBNeHnUA O0MOIHUTESbHbIX MapaMeTpoB. Hamure
KHOMKY MEHI0 1 y,qepmMBaVlTe HEKOTOpOe BpeMA, NoKa He NoABATCA NapaMeTpbl.

HacTpoitka

YT06bI NepeiiTv B MeHIo HacTpoeK HK-3kpaHa, ABarObl HAMUTE KHOMKY «MeHio».
Mcnonb3yiiTe KHOMKWM yripaBneHuA AnA Bbibopa HeobxoauMbIX napameTpos. AnA
COXpaHeHUA BbIGpaHHbIX NapaMeTPoB HaXKMUTE KHOMKY «MeHio» noBTopHo. Mpu
COXPaHEeHUN HAacTPOEK He OTKIIoYaKTe NuTaHWe MUKpocKona. Mocne NpuMeHeHUA
HacTpoeK peKOMeHO0BaHO NepesarpysuTb MUKPOCKO.

Hara u Bpema

B rnaBHOM MeHIo Npy MOMOLLM KHOMKK «BHW3» nepeiiguTe B pasaen «[ata/Bpemsa» n
HacTpowTe AaTy 1 BpeMA. Vnu Bbl MOXeTe UCMob30BaThb KHOMKKM «BreBox» 1 «BrnpaBo» Ha
nynsTe yrpaBneHus, YTo6bl BbibpaTb Heo6xoAnMble AaHHble (Tonibko DM500).
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TexHuyeckue XapaKTepUCTUKU

ApTuUKyn 76826 76825

Mogens Levenhuk Rainbow DM500 Levenhuk Rainbow DM700
LCD LcD

Lindposoe yenuueHune 7-200 Kpat 10-200 Kkpat

OnTuyeckoe yBenuyeHune 7-50 Kkpat 10-50 Kpat

MaTepMan onTUKKN onTuyecKoe CTeKkno

Kopnyc nnacTuK

MpeaMeTHbI CTONUK 120x180 Mm

MoABUMHBIN 650K 83x43 MM, C fiepKaTenaAMm npenapara

DoKycMpoBKa rpy6asn, 50 MM | rpy6asn, 90 Mm
Mopcsetka CBETOAMO/HAA, BEPXHAA U HUMKHAA
MoBopoTHbI LiBeTHOM HK-3KpaH 5" | 7"

Yucno Meranurceneit (ceHcop/

n306pameHue) N2

Makcumansroe paspeuienve 4032%3024/1920x1080 nuKc

n3o6paeHne/Buaeo

DopMaT 13obparkeHna/Buae0 *.jpg/*.avi
YyBCTBUTENBHBIN 311EMEHT 1/2,9
Pa3smep nukcena 2,8 MKM
YyBCTBUTENBHOCTD 3800 MB/nk-c
CneKTpanbHbIi AuanasoH 410-1100 M

PyuHble HACTPOMKK 6anaHc 6e10ro, KOHTPOIb IKCMO3ULUM

Bbixop (pazbeMbl) microSD, miniUSB

110-220B; 5B, 1 Auepes
USB-Kabenb;
BCTPOEHHbIM aKKyMYNIATOP
2200 MA-4 (BpeMs paboTbi:
4 vaca, BpeMA 3apAaKM:
20 YacoB)

VICTOUHWK NUTaHWA nynsta
yrpaenexua

110-220B; 5B, 1 Auepes
USB-kabenb




WCTOYHMK nuTaHua nyneta

ynipaBneHus 2 6aTapeiiku Tvna AAA (HeT B KOMMNEKTe)

[vana3oH pabounx TeMnepartyp -20...+70 °C

Komnanua Levenhuk octaBnsaeT 3a coboii NpaBo BHOCKTL Slo6ble M3MEHeHUsA Unn
npeKpaLLaTh NPOU3BOACTBO M3AenuA 6e3 NpeaBapuTeNbHOMO yBeAOMITEHUS.

Yxopn u xpaHeHue

. Hukoraa He cMoTpuTe B npubop Ha ConHue, Ha UCTOYHUK APKOro CBeTa U
nasepHoro usny4yeuua — 3T0 OMACHO A4 3PEHUA U MOXKET NPUBECTU
K CNENOTE!

. BynabTe BHUMaTesbHbI, C/IN Mofb3yeTech NPUG0POM BMECTE C [ETEMU I JIIOABMMU, He
03HAKOMJIEHHBIMY C UHCTPYKLIMIEN.

. lMocne BCKPBITUA YNAKOBKM U YCTAHOBKI MUKPOCKOMA MPOBEPLTE Kar bl KOMIMOHEHT.

. He pas6upaitre npubop. CepauCHbIE U PEMOHTHBIE PaboTbl MOMYT MPOBOAUTLCA TOSTEKO
B CMeLyan3nMpoBaHHOM CEPBUCHOM LiEHTpe.

. ObeperaiiTe MpUGOpP OT Pe3KUX YAAPOB 1 YPE3MEPHBIX MEXaHUYECKUX BO3LEMCTBUIA.

He npuKknagbiBaiiTe Ype3MepHbIX YCUIUIA NpU HacTpoiike doKyca. He 3atarvisaiite
CTOMOpHbIE 1 PUKCHPYIOLLIME BUHTBI CITULLIKOM TYro.

. He Kacalitecb NanbLiaMy NoBepxHOCTel MH3. 1A BHELLHeN 04nCTKU Npubopa
UCMOSb3yWTe CrieLnarbHyio candeTry 1 crieLmanbHble YCTALLe cpeacTsa Levenhuk
LUTA YACTKM ONMTUKK. He 1cronb3yiiTe [1A YUCTKU CPeACTBa C abpasuBHBIMY UK
KOPPO3WOHHBLIMU CBOMUCTBaMM 1 HWUAKOCTU Ha OCHOBE aLieToHa.

. A6pa3smBHble YacTULbl (HaMpUMep, MEecoK) criedyeT He CTUPaTb, @ CAYBaTb UMK
CMaxvBaTb MArKOW KUCTOYKOW.

. He nogsepraitre npuéop LMTensHOMy BO3AEMCTBUIO NPAMbIX CONHEYHBIX Nyyeit. He
UCMoSb3yiiTe MPUBOP B YCIOBUAX MOBbILLIEHHOM BNIAXHOCTU 1 He MOrpyHaifTe ero B
BOfY.

. PaboTaiiTe ¢ MUKPOCKOMOM aKKypaTHO, HafieBalTe Ha HEro MbiNe3aLLUTHBIN YeXon
rnocsie paboTbl, YTOGbI 3aLLUTUTL €70 OT MbIIM U MAcTAHBIX NATEH.

. Ecnv 06beKTVBbI 1 OKY/IAPbI HE UCTOSB3YIOTCA A0NTOe BPEMS, XpaHWTe UX
YMaKoBaHHBIMU B CyXYI0 KOPOBKY, OTAENBHO OT MAKPOCKONa.

. XpaHuTe Npr6Op B CyXOM MPOXSIAAHOM MeCTe, HeAOCTYNMHOM A/1A MbiK, BIVAHUA

KUCTIOT UNU OpYyrxX aKTUBHBIX XMUYeCKUX BeLLeCTB, BAanu ot oTonuTenel (BbIToBbIX,
aBTOMOBUITBHBIX), OTKPLITOr0 OrHA N APYrUX UCTOYHWKOB BbICOKUX TeMneparyp.

. He u1cronb3yiTe MUKPOCKOM PAAOM C BOCTIaMeHAEMbIMA MaTepuanamu, TaK Kak
OCHOBaHME MVKPOCKOMa MOMET HarpeTLCA BO BpeMA paboTbi.
. Bcerga oTKII04alTe MUKPOCKON OT 3/1EKTPOCETH, MPEHAE YeM OTKPLIBATL GaTapeiHbiit

OTCEK U1 MEHATL JlaMny NoACBETKA. I'Iepen 3aMeHOI Namnbl AaiiTe ei oCTbITb U Bceraa
MeHAlTe ee Ha JnaMmny Toro e tmna.

. MCI'IOJ'Ib3yVITe WUCTOYHMK NMUTaHKA, COOTBETCI’ByIOLLlMl:i HanpAHeHUIo CeTH, MHa4e MoXeT
CropeTb JlamMna, NnoBpeauTLCA ANIEKTPoCXeMa MUKpPOCKoMna Uin npOVI3Ol7ITVI HOpOTKOE

3aMblKaHue.
. Ecnu petanb npu6opa unm sneMeHT NUTaHMA 6bIM NPOrnoYeHbl, CPOYHO
obpaTuTech 3a MeAULMHCKOMN NOMOLLbIO.

UcnonbsoBaHue 31eMeHTOB NUTaAHUA

. Bcerpga VICI'lOJ'IbSyﬁTe 3N1eMeHTbl NUTaHKA nNoaxofALLero pasMepa 1 CoOOTBETCTBYIOLLLErO
T™na.
. an Heo6X0MMOCTY 3aMeHbl 3/1EMEHTOB NUTaHUA MeHANTe Cpasy BeCb KOMMJIEKT, He

cMeLLmBaiiTe CTapble 1 HOBble 3N1eMEHTbI MUTaHNA U He MCI'IOﬂbByVITe 3N1eMeHTbl NUTaHnA
Pa3HbIX TMNOB OAHOBPEMEHHO.

. [MNepe[ ycTaHOBKOM 371EMEHTOB MUTAaHWA OUUCTUTE KOHTaKTbI 31EMEHTOB W KOHTaKTbI B
Kopryce npubopa.

. YcTaHaBnvBaliTe 3neMeHTbl MUTaHWA B COOTBETCTBUM C YKa3aHHOM MOSIAPHOCTBIO (+ 1 ).

. Ecnu npubop He Ucnonb3ayeTca famTenbHoe BpeMs, CiedyeT BbiHyTb U3 HEro 3/1eMeHTbI
NUTaHMA.

. OnepaTuBHO BbIHUMaiATe 13 NpUBOpa UCMOSb30BaHHbIE SN1eMeHTbI MUTaHKA.

. He nbiTaiiTeck nepesapaaTb ranbBaHU4YECKe 3M1eMEHTbI MUTAHUA — OHU MOryT
npoTeYb, BOCMIAMEHUTLCA MW B30PBaTbCA.

. Hukoraa He 3aKkopaumBaiiTe NoIoca 31eMeHTOB NMUTaHWUA — 3TO MOMET MPUBECTU K UX
rneperpesy, MPOTEYKe UK B3pPbIBY.

. He nbiTaiiTech HarpeBaTb 351eMeHTbI MUTaHKA, YTOObl BOCCTAHOBUTL X
paboToCcnocobHOCTb.

. He pas6upaiite anemeHTbl NUTaHKA.

. BblIkniouatite npubop nocne 1cnosb3oBaHuA.

. XpaHuTe 311eMeHTbl MTaHWA B HEAOCTYMHOM [1A AeTeil MecTe, UTobbl M36eraTb p1cKa
1X NPOryaTblBaHKA, YAyLLILA UK OTPaBNEHNA.

. YTUnusupyiTe UCnosb30BaHHbIe 6atapeiikii B COOTBETCTBUM C MPeANMCaHUAMM 3aKOHa.

MexayHapoaHas NoXuU3HeHHaa rapaHTua Levenhuk

KomnaHwusa Levenhuk rapaHTupyeT oTcyTcTBYE AEEKTOB B MaTepyanax KOHCTPYKLIMM

1 feeKToB 13roToB/EHUA M3LenuA. MpoaaBeL; rapaHTVPYeT COOTBETCTBYE Ka4ecTBa
rp1o6GpeTeHHOr0 BaMM U3AenWA KoMnaHuy Levenhuk TpeboBaHWAM TeXHUYECKO
[AOKYMeHTaLWW Npu cobJ1ioAeHM NOTPeGUTENEM YCITOBUIA M MPaBI TPAHCTIOPTUPOBKM,
XPaHeHWA U 3KCMTyaTaumum nspenmA. CpoK rapaHTUK: Ha akceccyapbl — 6 (LiecTb) MecALeB
€O AHA MOKYMKM, Ha OCTanbHbIe U3LENNA — NOMKU3HeHHas rapaHTuA (OeVCTBYeT B TeYeHe
BCEro CPoKa aKcryataLmm nprbopa). [apaHTVA He pacripoCTpaHAETCA Ha KOMMIIEKTYIOLLVE C
OrPaHUYEHHBIM CPOKOM UCTOSb30BaHUA, B TOM YCTe Slamrbl (HAKanMBaHUA, CBETOAUOAHbIE,
rasioreHHble, 3HeprocbeperaioLLe 1 MpoyKe TUMbI J1aMr), S/IEKTPOKOMITIEKTYIOLLIME,
pacxofAHble MaTepuarbl, 31eMeHTbI UTaHWA U npodee. MoapobHee 06 ycrnoBuAx
rapaHTUIAHOMO 0BCITYYKUBaHWA CM. Ha caliTe www.levenhuk.ru/support

INo BOMpOocaM rapaHTUIMHOMo 0BCYKUBAHWA Bbl MOMKETe 06PaTUTLCA B briKaliLLee
NpeAcTaBUTENbCTBO KoMMaHuM Levenhuk.
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Levenhuk prepared slides sets

The Levenhuk slides sets include thoroughly prepared specimens of various biomaterials as well as blank slides and cover glasses for you
to make your own specimens. Prepared slides, blank slides and cover slips can be used with any microscope model.
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